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NEUTRONES ANDES PARA EL ESTUDIO DE
MUESTRAS EN POLVO





Dra. Florencia Malamud (Instituto Balseiro)
Lic. Fernando Sánchez (Instituto Balseiro)
Dra. Gabriela Aurelio
3 de Abril de 2019
Departamento de F́ısica de Neutrones
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B. Reflectividad de cristales 109
C. Cálculo del factor de estructura de una red tipo diamante 113
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Índice de figuras xi
8.3. Eficiencia de la fuente (con el filtro de zafiro) y del detector. . . . . . . 84
8.4. Reflectividad del monocromador de Germanio para λ = 1,54 Å. . . . . . 85
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Aqúı se presenta el diseño de la óptica neutrónica para el difractómetro multi-
propósito ANDES. Este trabajo se ve motivado por la construcción del reactor RA-10
en el Centro Atómico Ezeiza y el LAHN - Laboratorio Argentino de Haces de Neu-
trones, que permitirá explotar los haces de neutrones provistos por el reactor para
investigación básica y aplicaciones tecnológicas.
El proceso de diseño involucró un análisis de las técnicas anaĺıticas que la comunidad
cient́ıfica local desea emplear, y la identificación de los requerimientos instrumentales
que permitan llevar adelante dichas técnicas. En base a un relevamiento de instrumen-
tos de otros laboratorios y a un estudio de la óptica neutrónica, se propusieron tres
configuraciones preliminares capaces de desarrollar un amplio abanico de técnicas.
En segunda instancia, se abordó la optimización de cada configuración. En este
campo se realizó un estudio bibliográfico más profundo de los modelos anaĺıticos dis-
ponibles y se propuso la inclusión de nuevos parámetros a la metodoloǵıa. En particular
se contemplaron los efectos cristalográficos del monocromador, la eficiencia de la fuente
y del detector.
Por otro lado, se encaró el estudio y aprendizaje del software McStas. Como parte
del proceso de validación del código, se simularon diversas geometŕıas instrumentales
basadas en modelos anaĺıticos y también en el instrumento de referencia Stress-Spec.
Luego, se utilizó esta herramienta para evaluar las configuraciones de ANDES.
Como resultado de este proceso, se obtuvo un difractómetro con diseño modular
que permitirá desarrollar una variedad de técnicas de difracción con una performance
comparable a la de otros instrumentos de laboratorios reconocidos.





This work approaches the design of ANDES neutron optics, a multi-purpose diffrac-
tometer of the Argentinean Neutron Beam Laboratory - LAHN. This facility will be
placed in the Ezeiza Atomic Center and the neutron source will be the RA-10 research
reactor. LAHN will allow the exploitation of its neutron beams for basic research and
technological applications.
The design process involved an analysis of the diffraction techniques that the lo-
cal scientific community wishes to employ and the identification of the instrumental
requirements that allow these techniques to be carried out. Based on a survey of in-
struments from other laboratories and a study of neutron optics, three preliminary
configurations capable of developing a wide range of techniques, were proposed.
Later, the optimization of each configuration was addressed. A more in-depth bibli-
ographical study of the analytical models available was carried out and the inclusion of
new parameters to the methodology was proposed. In particular, the crystallographic
effects of the monochromator and the source and detector efficiency.
Also, the implementation of McStas was addressed. As part of the validation pro-
cess, various instrumental geometries based on analytic models were simulated. The
instrument Stress-Spec was also modeled to contrast simulated and experimental data.
Then, this tool was used to evaluate the ANDES configurations.
As a result of this process, a diffractometer with a modular design was obtained.
ANDES will be capable of carrying out a variety of diffraction techniques with perfor-
mance comparable to that of other instruments of reknown laboratories.






“Research is what I’m doing when I don’t know what I’m doing.”
— Wernher von Braun
1.1. Motivación
Las técnicas de dispersión de neutrones son una de las herramientas experimen-
tales más poderosas en la actualidad, y resultan complementarias a otras técnicas
comúnmente difundidas. Esto se debe a las propiedades únicas que tiene el neutrón
como part́ıcula de prueba.
Su rango de aplicación involucra tanto la investigación básica como la aplicada.
Dentro de estos campos hay una gran lista de disciplinas en las cuales se aplican las
técnicas en cuestión, por ejemplo la ciencia de materiales, la ciencia y tecnoloǵıa de la
materia condensada, arqueoloǵıa, bioloǵıa, medicina, etc.
Estas actividades experimentales se llevan a cabo principalmente en grandes insta-
laciones multiusuario como pueden ser: FRM2 - Heinz Maier-Leibnitz Zentrum, Paul
Scherrer Institute, Institut Laue Langevin, ISIS - Rutherford Appleton Laboratory.
Actualmente, en Argentina, la Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica está cons-
truyendo el reactor multipropósito RA-10 en el Centro Atómico Ezeiza [1]. Asociado
a esta instalación se encuentra el Proyecto LAHN - Laboratorio Argentino de Haces de




1.2. Reactor Argentino RA-10
Este proyecto nace en el año 2010 con la firma presidencial de CNEA en la Resolu-
ción n◦ 200/10, dando comienzo al proyecto: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha
de un Reactor Nuclear Argentino Multipropósito - RA-10. Esta instalación tendrá tres
objetivos principales:
Aumentar la producción de radioisótopos para proveer la demanda nacional y
regional.
Desarrollar ensayos de nuevos combustibles y materiales nucleares mediante una
instalación de irradiación.
Producir haces intensos de neutrones para proveer al sistema cient́ıfico-tecnológi-
co nacional de técnicas neutrónicas avanzadas.
Luego de la conclusión de la etapa de diseño, con más de 1 000 000 de horas hombre
invertidas, más de 10 000 documentos técnicos generados y la obtención de las licencias
de construcción y ambiental, se dio lugar a la licitación de la obra civil. Su construcción
se inició en el año 2016 en el Centro Atómico Ezeiza, previéndose la puesta en marcha
para el segundo semestre de 2020 [1].
Según el estado del proyecto, actualizado a Diciembre 2017, se contaba con un
avance total acumulado de 40 % [1]. Algunos hitos alcanzados hasta ese momento eran:
Finalización de la etapa de diseño.
Obtención de la Licencia de Construcción, otorgada por la Autoridad Regulatoria
Nuclear.
Obtención del certificado de aptitud ambiental, otorgado por el Organismo para
el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires.
Inicio de la etapa de construcción.
Licenciamiento del primer grupo de profesionales que integrarán el plantel de
operación.
Cuando el reactor se encuentre completamente operativo, tendrá la capacidad de
abastecer el 100 % del consumo interno de radiofármacos y buena parte de la demanda
de América Latina. Esto permitirá además, el oportuno reemplazo del reactor RA-3,
actualmente utilizado a tales fines [1].
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Por otro lado, las instalaciones del proyecto también serán utilizadas para la for-
mación de recursos humanos y para realizar tareas de investigación, apuntando a la
conformación de un polo regional en ciencia y tecnoloǵıa.
Con tales fines, el RA-10 contará con 8 haces de neutrones, 4 fŕıos y 4 térmicos.
La mitad de estos haces serán conducidos por gúıas de neutrones hacia un hall de
haces, con amplio espacio para la instalación de variados instrumentos. La otra mitad
estará disponible en el hall del reactor, sala adyacente al blindaje del núcleo [2]. En la
Tabla 1.1 se pueden ver algunas caracteŕısticas del reactor RA-10 y sus haces [3] [4].
Reactor de investigación multipropósito
Tipo de reactor Pileta abierta
Potencia 30 MW
Combustible
MTR - U3Si2 en Al




Reflector Agua pesada (D2O)
Ciclo de operación Continuo de 26 d́ıas
Tipo de fuente fŕıa Deuterio criogénico (D2)
Haces fŕıos
> 5× 109 n
cm2 seg
(Hall de gúıas)




> 2× 109 n
cm2 seg
(Hall de gúıas)
> 2× 1010 n
cm2 seg
(Hall de reactor)
Tabla 1.1: Caracteŕısticas principales del reactor RA-10.
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1.3. Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones
El proyecto consiste en el diseño e implementación de un Laboratorio Argentino de
Haces de Neutrones - LAHN - con el objeto de cumplir con uno de los propósitos princi-
pales del Reactor RA-10 : proveer haces de neutrones térmicos y fŕıos para aplicaciones
en ciencia y tecnoloǵıa [5].
Este laboratorio está siendo proyectado con el esṕıritu de las llamadas Grandes
Instalaciones Experimentales, es decir, como un laboratorio abierto y provisto de un
conjunto de instrumentos de última generación que permita explotar las capacidades
ofrecidas y que provea a la comunidad cient́ıfico-tecnológica, a la industria y, por su-
puesto, a la Comisión de Enerǵıa Atómica de herramientas de alt́ısimo impacto para
el estudio de materiales, materia condensada, piezas industriales, muestras biológicas,
fármacos, y muchas otras aplicaciones.
Los páıses cient́ıficamente más desarrollados cuentan con un alto aporte de estas
técnicas al desarrollo cient́ıfico y tecnológico, producto del esfuerzo y las inversiones
realizadas.
La investigación con técnicas neutrónicas se puede clasificar dentro de lo que se
conoce como Big Science. Esto se debe a que hacen falta instalaciones muy espećıficas,
como un reactor nuclear de investigación, que por su complejidad y costo no están al
alcance de todos los páıses e instituciones.
En la Tabla 1.2 se presenta una comparación de los principales reactores que
actúan como fuente de neutrones para instalaciones experimentales similares al pro-
yecto LAHN. Cabe destacar que el reactor del ILL es el de mayor flujo en el mundo,
mientras que los reactores FRM-II y OPAL también son referentes mundiales por sus
instalaciones de última generación.
Con el panorama actual, se presenta la gran oportunidad de contar con una insta-
lación de clase mundial y pionera en Latinoamérica. Esto va a permitir dar un gran
salto cualitativo en las capacidades experimentales de toda la región.
El proyecto prevé la instalación de 14 instrumentos de última generación en su
fase final. La etapa inicial consiste en la implementación de 2 equipos en el hall del
reactor RA-10. Éstos son: ASTOR, un tomógrafo de neutrones fŕıos, y ANDES, un
difractómetro multipropósito de neutrones térmicos, optimizado para la determinación
de tensiones internas.
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Reactor ILL FRM-II OPAL RA-10
Potencia [MW] 57 20 20 30












4× 1014 1× 1014 8× 1013 1× 1014
Moderador fŕıo D2 ĺıq. D2 + 5 %H2 ĺıq. D2 ĺıq. D2 ĺıq.
Temperatura del
moderador fŕıo [K]
25 25 23 23
Tabla 1.2: Caracteŕısticas de los reactores en las principales instalaciones de neutrones.
1.4. Contexto Cient́ıfico Argentino
En Argentina existe una amplia experiencia en el empleo de las técnicas de difrac-
ción. Los investigadores nacionales emplean, principalmente, la difracción de Rayos X
de laboratorio y de electrones, pero también se cuenta con vasto conocimiento en el
empleo de radiación de sincrotrón y neutrones. Ejemplo de esto se ve en el relevamiento
del año 2011 sobre de usuarios argentinos en el LNLS (Brasil), que mostró que entre
1997 y 2011 pasaron por ese centro unos 200 usuarios argentinos, de los cuales casi un
60 % emplearon técnicas de difracción (polvos y de bajo ángulo) y produjeron un total
de 290 art́ıculos [6].
La Asociación Argentina de Cristalograf́ıa [7] nuclea a muchos usuarios locales que
aplican diversas técnicas (medición de textura cristalográfica, tensiones internas, reso-
lución y cuantificación de fases cristalinas, etc.) en campos tan variados como la ciencia
de materiales, bioloǵıa, geoloǵıa, etc..
El sistema cient́ıfico-tecnológico nacional ha invertido en equipamiento de difracción
de Rayos X en varios centros de investigación del páıs [6], lo que prueba el crecimiento
de este campo. A su vez, se ha creado un Sistema Nacional de Rayos X (SNRX)
como una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación Productiva,
conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnoloǵıa. Esto tiene
como propósito optimizar el funcionamiento y prestación de servicios de los equipos de
Rayos X que se encuentren instalados en instituciones del sistema académico y cient́ıfico
argentino [8]. En la Figura 1.1 se puede observar su distribución regional [9].
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Figura 1.1: Distribución de equipos de Rayos X asociados al SNRX.
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1.5. Tareas involucradas en el diseño de ANDES
Con la finalidad de obtener un mejor aprovechamiento del instrumento ANDES -
Advanced Neutron Diffractometer for Engineering and Science, dada la alta demanda
de un difractómetro y a la gran variedad de técnicas posibles en las cuales emplearlo,
se busca lograr una instalación de carácter multipropósito.
Este diseño involucra la identificación de los requerimientos cient́ıficos de cada apli-
cación, la definición de figuras de mérito y su posterior evaluación a través de simu-
laciones de Montecarlo. Aśı se buscan especificar los componentes ópticos para lograr
las configuraciones óptimas según cada tipo de estudio.
Dado que el diseño de un instrumento de estas caracteŕısticas es una tarea compleja
y debe cumplir con los requerimientos cient́ıficos, se debe encarar la problemática con
una metodoloǵıa anaĺıtica. Con tal fin se establecen objetivos particulares que gúıan el
proceso de diseño. Entre estos se encuentran:
Relevamiento de instrumentos de referencia.
Estudio de las bases de la óptica neutrónica para un difractómetro.
Definición de los parámetros ópticos y geométricos principales.
Definición de las configuraciones iniciales para los diversos modos de operación,
basados en el estudio previo de instalaciones neutrónicas.
Familiarización con el código McStas y modelado de instrumentos.
Validación del código con modelos teóricos de la óptica neutrónica.
Modelado del difractómetro Stress-Spec y validación de simulaciones con medi-
ciones reportadas en bibliograf́ıa.
Análisis de performance de la configuraciones preliminares de ANDES.
Desarrollo de una metodoloǵıa de optimización de parámetros ópticos.
Estudio del corte del cristal monocromador y sus reflexiones.
Definición de las configuraciones finales y evaluación de performance.
Análisis del caso cient́ıfico de bateŕıas de Litio.

Caṕıtulo 2
Haces y Laboratorios de Neutrones
“The statistics and spins of the lighter elements can only be given a
consistent description if we assume that the neutron is an elementary
particle.”
— James Chadwick
2.1. Propiedades de los Neutrones
El neutrón fue inicialmente descubierto en 1932 por el ganador del premio Nobel
de F́ısica de 1935, James Chadwick [10] [11] [12]. En 1936 von Halban y Preiswerk por
un lado [13] y Mitchell y Powers por otro [14], comprobaron la difracción de neutrones
con una longitud de onda de de Broglie comparable con las distancias interatómicas de
una muestra cristalina. En 1939 Halpern y Johnson publicaron las bases de la teoŕıa
de scattering magnético [15].
Desde estos primeros estudios, las técnicas de dispersión de neutrones se han ido
desarrollando hasta la actualidad, en donde su uso se encuentra difundido extensiva-
mente en una gran variedad de disciplinas cient́ıficas. Tal es la importancia de estas
técnicas que en el año 1994 se entregó el premio Nobel a Shull y a Brockhouse por sus
contribuciones en las técnicas de difracción y espectrometŕıa de neutrones respectiva-
mente [16].
Si bien la difracción de Rayos X es la técnica más popularizada actualmente, el
neutrón posee ciertas propiedades que lo hacen único como part́ıcula de prueba. Algu-
nas de estas propiedades se presentan a continuación y en la Tabla 2.1 [17].
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Propiedades Valores
Tiempo de vida media (τ) 886 seg.
Masa en reposo (mn) 1,67495× 10−24 g
Spin 1
2
Momento magnético (µn) −1,913µN
Carga 0
Tabla 2.1: Propiedades del neutrón.
El neutrón es una part́ıcula nuclear, que en su estado libre decae naturalmente
según la Ecuación 2.1.
n→ p+ + e− + νe− (2.1)
Su masa en reposo (mn) es relativamente grande y levemente mayor a la del
protón. Esto tiene implicancias en varios aspectos. Desde el punto de vista de
su generación, los neutrones energéticos producidos por fisión o spallation (ver
Sección 2.2) pueden ser moderados por medio de colisiones con átomos de similar
masa, como por ejemplo Hidrógeno o Deuterio. El resultado de esta moderación
es una distribución energética Maxwelliana, con velocidad promedio determinada
por la temperatura del medio moderador [18], ver Figura 2.1 [17].
En el caso de un moderador a temperatura ambiente, estos neutrones térmicos
poseen una longitud de onda similar a las distancias interatómicas (∼ 1,8 Å) y una
enerǵıa similar a las excitaciones elementales en los sólidos (∼ 25 meV). De esta
forma se pueden utilizar para obtener información de la estructura y dinámica
de los materiales (ver caṕıtulo 3).
Tiene carga eléctricamente neutra. La carga eléctrica neutra tiene como efecto
que el neutrón no interactue de forma Coulombiana con la nube electrónica, sino
que lo hace directamente con el núcleo por medio de la fuerza nuclear fuerte.
Esta es de muy corto alcance (∼ 10−13 cm) y mucho menor que la longitud de
onda de los neutrones (∼ 10−10 cm), lo que permite considerar la interacción de
forma puntual e isotrópica [18]. Gracias a esto, no existe una dependencia entre
la intensidad del haz difractado y el ángulo de dispersión, contrariamente a lo
que sucede en un experimento de difracción de Rayos X donde esta intensidad
decae fuertemente con el ángulo de dispersión.
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Figura 2.1: Distribución de neutrones moderados para
distintas temperaturas del medio moderador.
Otra implicancia de la carga eléctrica neutra es que el neutrón interactúa muy
poco con la materia. Por esta razón, tiene un gran poder de penetración y permi-
te estudiar muestras dentro de diversos tipos de entornos de muestra (crióstatos,
imanes, hornos, celdas de presión, etc.). Esto también posibilita realizar medicio-
nes sobre piezas voluminosas, sin necesidad de cortar o modificar la pieza para
su medición. Otra consecuencia de la baja interacción es que la información que
se obtiene de las mediciones no resulta superficial, sino volumétrica.
Tiene un momento magnético no nulo. Esto permite la dispersión de neutrones
por estructuras o gradientes magnéticos a través de la fuerza electromagnética.
La utilización de neutrones no polarizados permite conocer la periodicidad y
magnitud del orden magnético. Por otro lado, los neutrones polarizados revelan
la dirección de los momentos magnéticos atómicos.
La sección eficaz de interacción σ para neutrones (una medida de la probabilidad
de interacción) no presenta una dependencia con el número atómico, sino que
presenta gran variabilidad, incluso entre isótopos (Ver Figura 2.2) [19].
Esta particularidad permite estudiar muestras con elementos livianos, como el
Hidrógeno, y obtener buen contraste frente a elementos más pesados. Incluso
se logra buen contraste entre elementos muy cercanos en la tabla periódica, lo
que resultan prácticamente imposible con Rayos X. También se pueden realizar
estudios de contraste con sustitución isotópica, como con el caso del Hidrógeno
y el Deuterio.
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Figura 2.2: Longitud de scattering coherente b según el número atómico (σ = 4πb2).
2.2. Fuentes de neutrones
Las principales desventajas del uso de neutrones provienen, principalmente, de la
poca disponibilidad y la baja intensidad de sus fuentes comparado con las fuentes
de radiación electromagnética. Sin embargo, las propiedades comentadas previamente
compensan esto y convierten a las técnicas neutrónicas en herramientas fundamentales
para muchas disciplinas del campo de la ciencia.
En la actualidad existen dos tipos de fuentes con flujos adecuados para suministrar
neutrones a un conjunto de instalaciones experimentales de scattering, y se basan en
dos principios f́ısicos diferentes [20]. Estos son:
Reacción de fisión del 235U en un reactor nuclear, ver Figura 2.3 [21]. La primera
fuente de este tipo fue el reactor CP-1 de Chicago y entró en criticidad en 1942.
Su utilización principal fue el estudio de materiales con la finalidad de desarrollar
nuevos reactores y armamento nuclear.
La generación actual de reactores de mayor flujo cuenta con el High Flux Isotope
Reactor en Oak Ridge National Laboratory [22] y el High Flux Reactor en el
Instituto Laue Langevin [23]. Estos cuentan con un flujo máximo de ∼ 1015 n
cm2 seg
.
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Figura 2.3: Esquema de la reacción de fisión.
Reacción de spallation por el bombardeo de un blanco pesado (U, W, Ta, Pb, Hg)
con protones de altas enerǵıas, ver Figura 2.4 [17]. Este tipo de fuentes tienen
como antepasado a los aceleradores lineales de electrones, que generan neutrones
por la reacción de foto-fisión. Si bien el principio f́ısico es diferente, esta tecnoloǵıa
fue la que inició el desarrollo de la instrumentación y técnica de tiempo de vuelo
aplicada en las fuentes de spallation.
Los investigadores en Argonne - E.E.U.U. y en Tsukuba - Japón fueron los pio-
neros en el desarrollo de las fuentes de spallation. La primer instalación de media
intensidad de este tipo fue ISIS [24] y se construyó en 1984 en el Rutherford
Appleton Laboratory. Por otro lado, las fuentes en SNS [25] y J-PARC [26] son
las que cuentan, hasta ahora, con la última generación de aceleradores para esta
aplicación.
En la actualidad, este tipo de fuentes producen pulsos superiores a 1015 neutrones,
con un ancho de 1µs y una frecuencia de 10 − 50 Hz. En general, el promedio
temporal de estas fuentes resulta de menor intensidad que una fuente continua
en un reactor, pero la alta intensidad en el pico del pulso y el uso de la técnica
de tiempo de vuelo (TOF ) permite un uso más eficiente del haz [27].
Figura 2.4: Esquema de la reacción de spallation.
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En la Figura 2.5 se observa la evolución temporal de ambos tipos de fuentes. Puede
verse claramente que la tecnoloǵıa de fisión llegó a un ĺımite tecnológico en cuanto a la
intensidad máxima del flujo neutrónico, mientras que las fuentes de spallation muestran
una tendencia creciente. Esto se debe a que el ĺımite tecnológico para la extracción de
calor imposibilita el incremento de la densidad de potencia en el núcleo del reactor
nuclear [17][19].
Figura 2.5: Evolución histórica de las fuentes de neutrones.
Cada fuente, independientemente de su tipo, alimenta múltiples instrumentos que
requieren neutrones de diferentes rangos energéticos, ver Tabla 2.2 [17]. Tanto los reac-
tores de fisión como las fuentes de spallation generan neutrones de alta enerǵıa (∼ MeV)
que luego deben ser moderados a menores enerǵıas, para ser transportados y utilizados
en los distintos instrumentos.
Tipo de moderador Enerǵıa [meV ] λ [Å] Moderador
Fŕıo 0,1− 10 3− 30 D2, H2 (∼ 20 K)
Térmico 5− 80 1− 4 D2O, H2O (∼ 300 K)
Caliente 80− 500 0,4− 1 Grafito (∼ 2000 K)
Tabla 2.2: Caracteŕısticas de las fuentes moderadas de neutrones.
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2.3. Contexto Internacional
El tipo de fuentes mencionadas en la sección anterior se encuentran en grandes
laboratorios que cuentan con una gran variedad de instrumentos asociados. En la Figura
2.6 se puede observar un mapa con la distribución geográfica de estas instalaciones [17].
Figura 2.6: Distribución mundial de las fuentes de neutrones.
Queda claro que existe una gran concentración de fuentes en el hemisferio norte,
en particular, en Europa. Esta comunidad es la que resulta la más proĺıfera cient́ıfi-
camente y más abierta al intercambio. Prueba de esto son el número de publicaciones
generadas, ver Figura 2.7 [28]. Cabe destacar que los laboratorios europeos es donde
la mayoŕıa de los cient́ıficos argentinos realizan sus mediciones. Por estos motivos es
que la información detallada en esta sección se basa principalmente en instalaciones
europeas. En las Tablas 2.3 y 2.4 se prenseta un resumen de las principales fuentes de
esta región y sus caracteŕısticas [28].
Figura 2.7: Publicaciones integradas entre 2008 y 2014, según laboratorio y región. En lila se
ven las fuentes basadas en reactores y en violeta las basadas en fuentes de spallation.
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Instalación Potencia [MW ] Instrumentos Experimentos anuales
ILL 57 49 ∼ 800
ISIS 0,2 31 ∼ 400
LLB 14 25 ∼ 420
FRM-II 20 34 ∼ 400
BER-II 10 19 ∼ 170
SINQ 1 22 ∼ 450










ILL 1971 ≥ 2030 95 2000
ISIS 1984 − 62 800
LLB 1981 2020 30 500
FRM-II 2004 ≥ 2044 55 600
BER-II 1973 2019 22 400
SINQ 1996 − 30 1000
Tabla 2.4: Datos resumidos de las principales instalaciones de neutrones - parte II.
Como se puede ver en la información presentada, el ILL es sin duda la instalación
más productiva a nivel cient́ıfico y se espera que lo continue siendo hasta que la ESS -
European Spallation Source - se encuentre completamente operativa.
Tomando en cuenta el cierre programado de muchas instalaciones en la próxima
década, se debe destacar la gran importancia que tiene la actualización, ampliación
y extensión de vida de las instalaciones que están operativas. Por este motivo, varias
de estas instituciones ya cuentan con planes de acción para su futuro próximo. A
continuación se presenta una breve descripción de estos planes.
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Intitute Laue Lagevin - ILL: Esta instalación cuenta con la fuente de neu-
trones basada en un reactor de fisión más intensa del mundo. Se encuentra en el
European Photon and Neutron Science Campus en Grenoble, Francia.
Desde el año 2000 se lleva a cabo el programa Millenium, que consiste en la actua-
lización de muchos de los instrumentos instalados. Este programa invirtió 60 MAC
y logró aumentar la producción de datos en un factor ∼ 30, demostrando aśı la
importancia de una constante actualización y mejora de los instrumentos [28].
Esto es de vital importancia para que el ILL logre mantener su rol de punta en-
tre las instalaciones de neutrones, sobre todo tomando en cuenta que no se cree
posible adicionar nuevos instrumentos.
Si bien el reactor entró en operación en 1971, dada la importancia de esta ins-
talación, se desea mantener en operación hasta que la ESS esté completamente
operativa. Esto va a requerir una serie de tareas de monitoreo y mantenimiento
adicionales para extender su vida que se estima en un costo de ∼ 10 MAC anuales
[28].
ISIS: Esta instalación es una fuente de spallation que se encuentra en el Ruther-
ford Appleton Laboratory en Oxfordshire, Reino Unido. Esta instalación también
produce muones, y es una de las cuatro instalaciones en el mundo con esta capa-
cidad.
El acelerador de esta fuente ya se encuentra superado por la nueva generación
de aceleradores utilizados en SNS y J-PARC, por este motivo ya se cuentan
con planes para su modernización. En una primera fase se considera actualizar
el acelerador y el blanco, pero haciendo uso de las mismas instalaciones. A su
vez se podŕıan adicionar 7 instrumentos. En una segunda fase, ya planeada, se
reconstruiŕıa toda la instalación en etapas hasta una potencia superior a 1 MW.
En esta nueva instalación se podŕıan instalar 17 nuevos instrumentos [28].
FRM-II: Es la fuente europea más reciente y se basa en un reactor de fisión. Se
encuentra administrado por la Technische Universität München en su campus de
Garching - Munich, Alemania. Cuenta con una variedad de instrumentos y haces
de primera clase mundial. También puede actuar como una fuente de positrones
y cuenta con instalaciones de producción de isótopos, de irradiación y de análisis
por activación neutrónica, entre otras cosas. Cuenta con la capacidad de adicionar
9 instrumentos con la extensión del hall de gúıas actual y con la construcción de
un segundo hall [28].
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SINQ: Es una fuente continua de neutrones basadas en el concepto de spallation
y es alimentada por el acelerador de protones High Intensity Proton Accelerator -
HIPA. Se encuentra en el Paul Scherrer Institut radicado en Villigen, Suiza. Esta
fuente también provee los haces más intensos de muones hasta hoy disponibles.
Con la adición de un segundo hall instrumental se podŕıan agregar 7 nuevos
instrumentos de primer nivel mundial [28].
La situación hasta aqúı planteada alienta la construcción de nuevas fuentes que
compensen tanto el aumento en la demanda, como la disminución en la oferta de
instalaciones de técnicas neutrónicas. Durante los últimos 10 -15 años solo se instalaron
cuatro nuevas fuentes: Spallation Neutron Source, FRM-II, J-PARC y OPAL. Solo dos
de estas fuentes se encuentran fuera de la región Europa/E.E.U.U., y una de ellas en
el hemisferio sur.
Por otro lado, hace algunos años la comunidad europea de usuarios y desarrolladores
se embarcó en la gran tarea de diseñar y construir la nueva fuente European Spallation
Source de 5 MW en Lund, Suecia. Al finalizar la obra, esta instalación será la fuente más
intensa de neutrones hasta ahora construida. Los planes actuales (Fase 1) consideran
una explotación de solo el ∼ 50 % de la capacidad de su blanco de spallation.
En la actualidad, la ESS cuenta con la posibilidad de adicionar, a los 22 instru-
mentos ya planeados (Fase 1), 13 nuevos equipos con haces convencionales (Fase 2). Si
además se emplean sistemas de gúıas de neutrones similares a los empleados en ILL, se
podŕıan agregar otros 10 instrumentos (Fase 3) [28]. En la Tabla 2.5 se resumen algu-
nos datos reportados sobre la ampliación de las instalaciones mencionadas previamente
[28].
Instalación ESS (Fase 2) ESS (Fase 3) FRM-II SINQ
Instrumentos
adicionales
13 10 9 7
Construcción 2031− 2037 2037− 2042 2030− 2034 2030− 2036
Inversión [MAC ] 208 160 72 84
Costos adicionales
de operación [MAC ]
29 22 20 16
Tabla 2.5: Datos reportados sobre futuras ampliaciones de las instalaciones.
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Pensando en un futuro más lejano, ya se consideran algunas opciones para comple-
mentar el funcionamiento de la ESS. Las posibilidades más realistas, con los desarrollos
actuales, son [28]:
Instalación de tres nuevas fuentes de spallation de 500 kW, con ∼ 20 instrumentos
en cada una, distribuidas en diferentes regiones de Europa. Estas instalaciones
contaŕıan con fuentes diferentes, una de ellas en el rango térmico y epitérmico,
otra en el rango fŕıo y ultra-fŕıo y la tercera con un ancho de pulso intermedio
entre el pulso corto de ISIS y el pulso largo de ESS. Este tipo de instalación
costaŕıa ∼ 600MAC cada una, con un costo operativo de ∼ 55MAC anuales.
Desarrollo de fuentes basadas en la interacción de deuterones sobre láminas de
metales livianos como Li, Be y 11B. Actualmente se están realizando estudios de
factibilidad y desarrollo de prototipos en el marco del proyecto High Brilliance
Neutron Source en Jülich, Alemania [29]. La idea detrás de este concepto es lograr
optimizar el blanco con el moderador y la óptica neutrónica. Esto permitiŕıa una
optimización y reducción de costos de la instalación. Se estima que su instalación
rondaŕıa los ∼ 200− 500MAC y su costo operativo unos ∼ 25MAC anuales.

Caṕıtulo 3
Difracción de neutrones en
muestras tipo polvos
“As time went on there was a growing confusion about how these
things really behaved - waves or particles, particles or waves?
Everything looked like both.”
— Richard Feynman
3.1. Introducción
Luego del descubrimiento de la difracción de Rayos X en monocristales, en 1916
Debye y Scherrer [30] y Hull en 1917 [31] demostraron que es posible obtener un patrón
caracteŕıstico de difracción con muestras en polvo [17]. Como su nombre lo indica,
esta técnica se utiliza principalmente para estudiar pequeñas muestras en forma de
polvos, constituidas por un gran número de cristales microscópicos presentes en todas
las orientaciones posibles.
En la Figura 3.1 se puede observar como un haz de neutrones monocromáticos, de
longitud de onda λ, incide sobre la muestra a estudiar [9]. Los pequeños cristales de esta
muestra contienen planos cristalinos capaces de dispersar los neutrones en direcciones
bien definidas. En este caso, los neutrones son dispersados en una serie de superficies
cónicas llamadas conos de Bragg. La posición de los máximos de difracción se puede
describir por la Ecuación 3.1, donde d es la distancia interplanar caracteŕıstica del plano
en el que incide el haz, θ es el ángulo entre el haz incidente y el plano de incidencia y
n es un número entero que representa el orden de la reflexión.
nλ = 2 d sin θ (3.1)
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Figura 3.1: Esquema de difracción y conos de Bragg.
La ubicación correcta de un banco detector, como se observa en la Figura 3.1,
permite registrar los neutrones difractados en función de la posición. Los puntos del
detector que intersectan los conos de Bragg registrarán un mayor número de neutrones,
dando origen a los llamados picos de difracción. El perfil de Intensidad vs. ángulo de
dispersión aśı obtenido constituye un difractograma. En la Figura 3.2 se puede observar
un ejemplo de esto [32].
Figura 3.2: Ejemplo de un patrón de difracción de Y Ba2Cu3O7
Un patrón de difracción guarda mucha información de la muestra, y según el tipo
de análisis que se le practique, se pueden caracterizar diferentes aspectos del material.
A continuación se listan una serie de ejemplos.
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La determinación las intensidades y los ángulos de los picos de difracción permiten
identificar y/o caracterizar las fases cristalinas que componen la muestra. Con
la aplicación de ciertos métodos matemáticos es posible incluso “resolver” la
estructura cristalina de materiales desconocidos, es decir, desentrañar el arreglo
cristalino en que están organizados los átomos a escala atómica [33].
Un análisis detallado de la forma de los picos permite además cuantificar el
tamaño promedio de los granos que componen el polvo, el nivel de deformación
interna y la densidad de defectos cristalinos dentro de estos granos [34].
Al estudiar las intensidades relativas de los picos, para muestras sólidas policris-
talinas (aglomeración de cristales microscópicos), se pueden determinar ciertas
orientaciones preferenciales de dichos cristales, efecto conocido como textura cris-
talográfica [35].
El análisis de la posición y el corrimiento de los picos de difracción respecto a un
patrón, permite cuantificar las tensiones internas residuales [36] [37].
Todas las mediciones suelen realizarse en equipos optimizados según el fin. Esto
puede implicar, por ejemplo, la obtención de un patrón de difracción lo más rápido
posible o uno con la mejor resolución instrumental posible, ver Sección 3.3.
Cabe destacar que estas técnicas no solo se aplican a muestras en forma de polvo,
sino también a muestras o piezas policristalinas como pueden ser metales o cerámicos.
Un policristal es la denominación que se le da a un aglomerado de pequeños cristales.
El principio f́ısico de medición en este caso es el mismo que se describió más arriba,
con la salvedad que los cristales pueden tener orientaciones preferenciales.
3.2. Componentes de un difractómetro
En esta sección se realiza una descripción conceptual de los componentes principales
de un instrumento de scattering de neutrones. Si bien la mayoŕıa de los componentes
resultan aplicables a casi todos los instrumentos, el enfoque presentado se encuentra
orientado principalmente a un difractómetro de materiales, de longitud de onda cons-
tante, ubicado en el hall de un reactor como el futuro instrumento ANDES.
En la Figura 3.3 se puede observar un esquema de lo que comúnmente se conoce
como un instrumento de dos ejes, ya que posee dos ejes de rotación en los que el haz de
neutrones cambia su dirección. En este caso se tiene un haz de radiación mixta (neutro-
nes policromáticos y radiación γ) proveniente del núcleo del reactor. Este haz pasa por
varias etapas de conformación que incluyen ventanas, aperturas, filtros, colimadores y
un monocromador, para luego incidir en la muestra y llegar al sistema de detección.
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Cada uno de estos componentes mencionados, y descriptos en mayor detalle a con-
tinuación, posee variables que se deben configurar y optimizar. Esta es una tarea com-
pleja, no solo por las múltiples variables, sino también por la alta correlación existente
entre ellas.
Figura 3.3: Esquema de un difractómetro de dos ejes.
3.2.1. Aperturas
Las aperturas, slits o diafragmas conforman el haz. Esto permite definir de manera
precisa su geometŕıa y disminuir la radiación de fondo en la medición. Para este fin, la
construcción de estos componentes debe realizarse en un material que permita blindar
neutrones.
Los slits se utilizan en diferentes partes del instrumento. Por ejemplo, pueden con-
formar el haz policromático que incide en el monocromador, o el haz monocromático
que incide en la muestra. También se pueden combinar 2 o más slits para que cumplan
la función de un colimador (Sección 3.2.2).
Existen dos tipos de aperturas convencionales, las de geometŕıa variable y las fijas.
Las primeras cuentan con motores y mecanismos que permiten modificar la apertura en
forma remota, ver Figura 3.4 [38]. El segundo tipo, en algunos casos también llamado
máscaras, consiste en una placa de material absorbente con una apertura calibrada.
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Se debe tomar en cuenta que el uso de estos componentes altera la divergencia y la
sección del haz, por lo tanto también el flujo integrado en la muestra. Por este motivo
debe analizarse correctamente su posicionamiento y geometŕıa para cumplir con los
requerimientos del experimento.
Figura 3.4: Modelo de slit NSLT-100 Series.
3.2.2. Colimadores
Los colimadores permiten definir la dirección y divergencia máxima del haz, lo
que tiene una fuerte influencia en la performance de un difractómetro. Una mayor
colimación permite mejorar la resolución instrumental, pero trae aparejado una pérdida
de intensidad. Por este motivo, muchos instrumentos cuentan con la capacidad de
intercambiar colimadores, según la configuración experimental lo requiera.
Como se mencionó en la sección anterior, se puede armar un colimador con dos slits.
En este caso, la divergencia del haz quedará definida por la sección de cada ventana y
por la distancia entre las aperturas.
También existen los colimadores tipo Söller [39], ver Figura 3.5 [40]. Estos consisten
en un canal con varias láminas internas que generan pequeños conductos. Estas láminas
son delgadas placas fabricadas o recubiertas con algún material absorbente de neutro-
nes, como por ejemplo Cadmio. En este otro caso, la divergencia del haz queda definida
por la geometŕıa de los pequeños canales formados por las láminas absorbentes.
Comúnmente los difractómetros cuentan con tres etapas de colimación: antes y des-
pués del monocromador, y previo al detector. Junto con el ángulo 2 θM y la mosaicidad
β del monocromador, las colimaciones definen el comportamiento de la curva de resolu-
ción instrumental del difractograma (∆d/d vs. 2 θS) y la intensidad en el detector (ver
Sección 4.1) [41]. Por este motivo, se debe analizar su implementación en detalle. Su
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diseño mecánico también debe ser tomado en cuenta, ya que esto define la transmisión
y geometŕıa del haz, variables que también afectan a la intensidad total registrada en
la muestra y detector.
Figura 3.5: Söller de 40′ y 20′.
3.2.3. Filtros
Todas las fuentes de neutrones, independientemente de su tipo, generan haces con
componentes de radiación γ y neutrones en rangos de enerǵıa que no resultan útiles
para los experimentos de difracción. Por este motivo, la mayoŕıa de los difractómetros
cuentan con un filtro en el haz policromático. Esto nos permite principalmente dis-
minuir la contribución de neutrones rápidos y radiación γ que va a interactuar con el
monocromador.
En algunos casos también se hace uso de un segundo filtro, sobre el haz mono-
cromático, que permite atenuar las reflexiones de orden superior producto de la dis-
persión en el monocromador.
Dado que los filtros no son componentes ideales, atenúan el flujo en todo el rango
de enerǵıa, pero seleccionando el filtro adecuado se puede mejorar la relación señal-
ruido. Por este motivo, la selección del material y espesor del filtro debe realizarse
analizando la distribución en enerǵıa del haz incidente y cuanto se desee mejorar la
relación señal-ruido. Los filtros más comunes son los de Zafiro, Bismuto y Grafito
piroĺıtico. Generalmente su espesor ronda entre 2 y 15 cm, dependiendo del caso y el
material.
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3.2.4. Monocromador
Después de la fuente de neutrones y el detector, este componente es considerado
como el más importante en un instrumento de difracción de neutrones. Como su nombre
lo indica, su función es la de monocromatizar el haz de neutrones policromático.
El monocromador está compuesto por un conjunto de cristales que, por medio de
la difracción de Bragg (Ecuación 3.1), seleccionan un rango angosto de longitudes de
onda (λ±∆λ). Este haz monocromático es el que, después de pasar por una etapa
adicional de conformación, incide sobre la muestra. La selección de la longitud de onda
de los neutrones se realiza a partir de lo propuesto por Bragg y va a depender de:
El material del monocromador.
La reflexión (h, k, l) del cristal que se utilice, lo cual va a determinar la distancia
interplanar dhkl.
La orientación (ángulo 2 θM) del haz de neutrones respecto a los planos cristalinos
sobre los cuales se incide.
Los cristales que se utilizan como monocromadores pueden ser de diferente material:
Germanio, Silicio, Cobre y Grafito piroĺıtico. También pueden ser de distinto tipo:
cristal perfecto, cristal perfecto curvado elásticamente (o BPC por sus siglas en inglés)
y un cristal imperfecto del tipo mosaico. La elección del monocromador está sujeta,
principalmente, al tipo de aplicación [42]. En la Figura 3.6 se pueden observar algunos
ejemplos de monocromadores [9] [43].






Figura 3.6: Tipos de monocromadores.
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La reflectividad es una propiedad importante del monocromador. Esta representa
la fracción de neutrones que, cumpliendo con la condición de Bragg (Ecuación 3.1), son
reflejados por el monocromador. Esto ocurre porque no todos los neutrones interactúan
(probabilidad de interacción < 1) y por la atenuación del haz dentro del cristal. De
esta forma, la reflectividad resulta una medida de la intensidad del haz monocromático
para cada configuración. Bacon y Lowde [44] presentaron un primer modelo para el
cálculo de reflectividad, luego mejorado por Sears [45] [46].
La caracteŕıstica fundamental de estos componentes es la capacidad de seleccionar
una longitud de onda dada. Cuan bien se selecciona este parámetro se ve fuertemente
influenciado por la mosaicidad β, que mide el grado de desalineación que existe en la
red cristalina. Este parámetro se cuantifica con el FWHMmono (β) de la distribución
de orientaciones de los micro-cristales.
Como su nombre lo indica, los cristales perfectos son arreglos con muy baja can-
tidad de defectos y desalineaciones (β ∼ 1′). Por otro lado, los monocromadores tipo
mosaico resultan un conjunto de micro-cristales, con defectos y desalineaciones mayo-
res (> 15′ − 20′). A causa de esto, los primeros, difractan haces bien colimados, pero
de muy baja intensidad. Por otro lado, los segundos logran un aumento de intensidad
a expensas de una mayor divergencia y ∆λ [17].
Los cristales perfectos curvados elásticamente son monocromadores que, producto
de la deformación elástica, cuentan con un gradiente de distancias interplanares. Esto
permite incrementar la intensidad del haz difractado a expensas del ∆λ. En este caso,
el curvado además ayuda a enfocar el haz.
En el caso particular de los monocromadores mosaico, los cristales suelen posicio-
narse de tal forma que permitan lograr un enfoque vertical del haz monocromático.










Donde LFM es la distancia fuente - monocromador y LMS la distancia monocroma-
dor - muestra, ver Figura 3.7. En algunos casos, menos comunes, también se realiza un
enfocado horizontal equivalente.
Este componente cuenta con múltiples variables que se deben definir y optimizar.
Entre ellas se encuentran la mosaicidad β, que plano cristalográfico (h, k, l) a utilizar,
el ángulo 2 θM , el corte del cristal (como están ubicados sus planos (h, k, l) respecto a
la superficie de incidencia de los neutrones), cuantos cristales utilizar para el curvado
vertical, el radio de curvatura RV , y también las dimensiones que permitan aprovechar
toda la sección útil del haz proveniente del reactor.
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Figura 3.7: Esquema geométrico para el modelo asociado a la Ecuación 3.2.
3.2.5. Detector
Este componente permite registrar los neutrones dispersados por la muestra. Con
un detector o arreglo de varios detectores, que permitan discriminar la posición en la
que fue registrado cada neutrón, se puede obtener un histograma de eventos en función
de la posición y aśı componer el difractograma intensidad vs. 2 θS.
Los detectores gaseosos son los más difundidos en reactores nucleares e instrumen-
tación de haces de neutrones. El principio de funcionamiento de estos dispositivos se
basa en la ionización de un gas, similar a un contador Geiger-Müller convencional [48].
Las propiedades del neutrón, en particular la baja interacción y su carga neutra, difi-
cultan la detección por los métodos convencionales con los cuales se registra otro tipo
de radiación (part́ıculas cargadas, radiación γ). Para resolver esto se utilizan gases co-
mo 3He o BF3 que posibilitan reacciones nucleares intermedias, generando part́ıculas
cargadas que permiten registrar el evento inicial. Para instrumentos de scattering de
neutrones, la reacción de captura en 3He resulta la más común por su buena eficiencia,




0 n→31 H +11 p + 764 keV (3.3)
Si bien este componente no posee variables asociadas a la óptica con capacidad de
optimización on-line, se debe definir la resolución espacial de detección y la eficiencia
deseada. Estos parámetros van a definir el diseño del equipo y la presión de llenado del
gas de detección.
Por otro lado, en cada experimento se debe configurar la distancia entre la muestra
y el detector (LSD) que me permita obtener el mayor registro de eventos posibles, pero
que a la vez me asegure que los picos estudiados tengan suficientes puntos para el
posterior ajuste y análisis.
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3.2.6. Blindaje y obturador
En el esquema de la Figura 3.3 también se pueden observar el blindaje y el obtura-
dor, que tienen funciones relacionadas principalmente con la protección radiológica, la
operatividad y seguridad. El diseño de este tipo de componentes involucra una fuerte
interacción entre las áreas de cálculo de blindaje, mecánica y protección radiológica.
El primero de estos permitirá contener la radiación neutrónica y γ que proviene del
reactor y aquella que es dispersada por los componentes de la óptica. También debe
blindar la radiación originada por la activación de dichos componentes. A su vez, el
blindaje deberá permitir la extracción del haz monocromático.
Por otro lado, el obturador consiste en un bloque de material blindante accionado
remotamente, que bloquea el haz proveniente del reactor. Esto permite desarrollar
tareas de montaje, calibración y cambio de muestra en las cercańıas del equipo.
3.3. Caracteŕısticas de un difractómetro
Los componentes mencionados en la sección anterior conforman el haz de neutrones,
y le imprimen ciertas caracteŕısticas al mismo. Algunas de ellas, como la resolución
instrumental y el flujo en muestra, son requerimientos impuestos por las técnicas a
desarrollar. En otros casos la muestra, y qué quiero estudiar de ella, es lo que impone
las caracteŕısticas necesarias. Ejemplo de esto son la longitud de onda incidente, el
rango de intercambio de impulso, el tamaño de haz incidente y volumen de medición.
En base a estos parámetros se formulan los requerimientos para el diseño de la óptica.






: mide la mı́nima separación entre dos picos de
difracción que el equipo es capaz de resolver, con ∆d el ancho del pico correspon-
diente a la distancia interplanar d. Es decir, dos picos cuyas posiciones difieran
entre śı menos que la resolución, aparecerán superpuestos o formando un único
pico.
La resolución instrumental no es constante para todo un difractograma, sino que
depende del ángulo de Bragg. Como principio general, se requiere una intensi-
dad tan grande como sea posible, compatible con la resolución instrumental que
garantice el estudio a realizar. Sin embargo, en la mayoŕıa de los casos, una me-
jora en la resolución del instrumento viene acompañada de una reducción en la
intensidad de la señal registrada.
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. Corresponde al número de neutrones por unidad de área
y por unidad de tiempo que llegan a la misma, sin discriminar su enerǵıa ni
su dirección. Cabe destacar que cuanto más monocromático es el haz incidente
y/o menor su divergencia, mayor es la resolución del instrumento (picos más
angostos), a expensas de una cáıda en en el flujo.
Cobertura angular (2 θS): Este rango se encuentra t́ıpicamente limitado por
el espacio disponible y las dimensiones de los componentes que conforman el
instrumento, ya que muchos de estos resultan voluminosos (blindajes, sistemas
de detección, entornos de muestra). En particular, el rango 2 θS depende di-
rectamente de la relación entre las distancias monocromador-muestra (LMS) y
muestra-detector (LSD), y de las dimensiones de los blindajes del monocromador
y del detector.
Longitud de onda (λ): es determinada por el material y plano cristaligráfico
(h, k, l) utilizado del monocromador y el ángulo de salida del haz difractado en el
monocromador (2 θM). El uso de longitudes de onda cortas permite observar un
rango más amplio de distancias interplanares. Por otro lado, el uso de longitudes
de onda largas permite obtener mejor separación entre picos y estudiar estructuras
de mayores dimensiones.
Por la naturaleza del proceso de difracción en el monocromador, la selección de
este parámetro no es perfecta. Es decir que los neutrones del haz que interactua
con la muestra poseen una longitud de onda λ en el intervalo [λ−∆λ, λ+ ∆λ].
Intercambio de impulso Q: Las distancias interplanares accesibles por el ins-
trumento se las caracteriza usualmente con el rango de intercambio de impulso
entre el neutrón incidente y el reflejado (proporcional a la inversa de la distancia




sin 2 θS (3.4)
Tamaño del haz incidente y volumen de medición: Un haz de sección
transversal más grande aumenta la intensidad de la señal registrada, pero reduce
la resolución instrumental debido a que hace más incierto el ángulo de scattering
en la muestra (θS). El volumen de material investigado es definido conjuntamente
por la sección del haz incidente y la del haz reflejado.
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Divergencia (α): mide el grado de colimación de un haz. Se cuantifica con
el FWHM de la gráfica intensidad de neutrones vs. ángulo (entre el eje del
colimador y la dirección de los neutrones).
La divergencia puede separarse en su componente vertical y una horizontal. Para
el caso de un instrumento de difracción como ANDES, sólo la segunda tiene un
efecto directo en la resolución instrumental. Una divergencia horizontal menor re-
sultará en una intensidad menor, pero también una mejor resolución instrumental
(ver Caṕıtulo 4).
Por otro lado, la divergencia horizontal también tiene un efecto en la dispersión
∆λ del haz monocromático. Esto ocurre porque un neutrón con un ángulo ligera-
mente distinto al definido también cumplirá la condición de difracción para una
longitud de onda levemente diferente a la preestablecida.
3.4. Requerimientos de técnicas anaĺıticas basadas
en difracción de polvos
Como se ha mencionado previamente, las técnicas neutrónicas son una poderosa
herramienta para un rango variado de disciplinas, ver Figura 3.8 [28]. Cada una de
ellas, a su vez, es un amplio campo de estudio que requiere la aplicación de diferentes
técnicas y configuraciones experimentales. Por este motivo es que existen una gran
variedad de instrumentos con diferentes diseños.
Figura 3.8: Distribución del tiempo de haz promedio en ILL, ISIS, LLB en 2013.
Dentro del campo espećıfico de la difracción de neutrones, se cuenta con varias
técnicas anaĺıticas. En la Tabla 3.1 se muestra un resumen de estas técnicas y requeri-
mientos.












cuantitativa de muestras y
objetos policristalinos
(iii) Estructura cristalina
Refinamiento de estructura cristalina
por el método de Rietveld
(iv) Textura cristalográfica





Determinación de densidad de
dislocaciones, defectos cristalinos
y tamaño promedio de granos
(vi) Tensiones microscópicas
Cuantificación de tensiones entre




Caracterización de fases a distintas
temperaturas, presiones, campos
magnéticos, etc.
Tabla 3.1: Resumen de técnicas de difracción de neutrones.
Cada tipo de medición impone requerimientos espećıficos a fin de lograr un com-
promiso entre resolución e intensidad que garantice la precisión y tiempo de medición
estándar para cada técnica. En base a un extenso relevamiento y análisis de más de 20
difractómetros instalados en fuentes de neutrones internacionales (ver Apéndice A), se
elaboraron los requerimientos instrumentales descriptos a continuación [42].
(i) Tensiones macroscópicas: Estos experimentos se realizan sobre piezas metáli-
cas o cerámicas, con dimensiones que vaŕıan entre ∼ 10 cm y ∼ 2 m, y pesos entre
∼ 100 g y ∼ 1000 kg.
Estas muestras resultan de mayores dimensiones que el haz incidente, por lo que
surge el concepto de volumen efectivo de medición (porción dentro del objeto que
es efectivamente muestreado por el instrumento). Éste se encuentra en el orden
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de ∼ 1 mm3. Se lo define con máscaras que conforman la sección del haz, y con
colimadores que definen el campo de visión del sistema de detección.
La determinación completa del tensor de deformación requiere medir a lo largo
de varias direcciones del objeto, por lo que se debe rotar el mismo alrededor de
dos ejes perpendiculares.
T́ıpicamente, estos análisis se realizan registrando el corrimiento de la posición de
un pico de difracción seleccionado, por lo que requiere un rango angular acotado
∆2 θS ∼ 15◦. Estos corrimientos se encuentran en el orden de ∆dd ∼ 10−3 y pueden
resolverse eficientemente con una resolución ∆d
d
∼ 3 × 10−3. El flujo en muestra
recomendado para este tipo de aplicación es φS ∼ 2× 107 ncm2 seg .
(ii) Identificación y cuantificación de fases cristalinas: Estos estudios pueden
realizase sobre muestras u objetos metálicos o cerámicos (piezas de museo, pro-
totipos de ingenieŕıa, muestras geológicas, etc.) a fin de identificar en forma no
destructiva las distintas fases cristalinas que lo componen. Las dimensiones del
haz a utilizar vaŕıan entre ∼ 1 mm y ∼ 20 mm.
Esta técnica requiere de un amplio rango de Q, que se consigue mediante un
rango angular amplio (∆2 θS ∼ 150◦). También se recomienda un flujo en muestra
φS ∼ 1× 107 ncm2 seg y una resolución ∆dd ∼ 4× 10−3.
La posibilidad de variar la longitud de onda incidente permite ajustar el experi-
mento al rango de distancias interplanares que resulte más relevante.
(iii) Estructura cristalina: Esta técnica utiliza muestras pequeñas, t́ıpicamente con
masas entre 10 mg y 10 g, con un diámetro entre ∼ 1 mm y ∼ 3 mm y volúmenes
entre ∼ 10 mm3 y ∼ 1000 mm3.
La complejidad de las estructuras factibles de ser estudiadas por este método
depende del número de picos de difracción accesibles experimentalmente, por lo






sobre un amplio rango de Q, es decir, un rango angular amplio (∆2 θS ∼ 150◦).
T́ıpicamente se aplica con flujos φS ∼ 2 × 106 ncm2 seg . La posibilidad de variar la
longitud de onda incidente permite ajustar el experimento al rango de distancias
interplanares que resulte más relevante para resolver la estructura.
(iv) Textura cristalográfica: Estos estudios se realizan t́ıpicamente sobre muestras
sólidas (metales, cerámicos, rocas, etc.), de dimensiones entre ∼ 10×10×10 mm3
y ∼ 20× 20× 20 mm3. En general se utiliza un haz de dimensiones mayores que
la muestra, para que la misma se encuentre correctamente iluminada en todas
las orientaciones que se la desea medir. También se realizan, aunque con menor
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frecuencia, mediciones de textura local en el interior de un objeto. En este caso,
los volúmenes de medición t́ıpicos se encuentran entre 2×2×2 mm3 y 5×5×5 mm3.
Para la determinación de la ODF - Función de Distribución de Orientaciones -
se requiere una resolución ∆d
d
∼ 9 × 10−3, un flujo φS ∼ 5 × 107 ncm2 seg y una
cobertura angular ∆2 θS ∼ 15◦.
(v) Defectos y tamaño promedio de granos: Estos estudios se realizan t́ıpi-
camente sobre polvos contenidos en recipientes ciĺındricos (como el caso iii -
Estructura cristalina) o en pequeñas muestras sólidas de ∼ 1 cm3 y ∼ 10 g. En
este caso se requiere una resolución ∆d
d
∼ 2 × 10−3 que permita discriminar el
ensanchamiento de los picos introducido por la muestra. También es importante
un rango angular amplio (∆2 θS ∼ 150◦) y la posibilidad de utilizar diferentes
longitudes de onda para optimizar el rango de distancias interplanares accesibles.
Se sugiere un flujo en muestra φS ∼ 3× 106 ncm2 seg .
(vi) Tensiones microscópicas: Estos estudios se realizan t́ıpicamente en pequeñas
muestras sólidas de ∼ 1 cm3 y ∼ 10 g, constituidas por más de una fase cristalina.
Se requiere de resolución ∆d
d
∼ 3× 10−3, un rango angular 2 θS ∼ 150◦, un flujo
en muestra φS ∼ 5 × 106 ncm2 seg y además la posibilidad de rotar la muestra en
forma similar a la medición de una función de distribución de orientaciones (caso
iv).
(vii) Estudios in-situ e in-operando: Estos estudios se realizan sobre pequeñas
muestras ciĺındricas con diámetros entre ∼ 5 mm y ∼ 20 mm. Normalmente se
encuentran contenidas dentro un entorno de muestra, como pueden ser un horno,
un crióstato, un magnetómetro, una máquina de ensayos de tracción, etc.. Se
recomienda de un flujo φS ∼ 2× 107 ncm2 seg y una resolución ∆dd ∼ 6× 10−3.
Idealmente, se requiere de un rango angular amplio (∆2 θS ∼ 150◦) y una velo-
cidad de registro de datos del orden del segundo. En los casos en que las fases
a analizar resulten conocidas, el rango angular se puede reducir sustancialmente
y estudiar sólo las regiones de interés. En este sentido, acceder a distintas longi-
tudes de onda resulta de gran utilidad para poder ajustar el rango angular y la
resolución requeridas en cada caso.
En la Tabla 3.2 se presenta un resumen de los datos mencionados previamente,
junto a otros parámetros relevantes para un experimento de difracción de neutrones.

























1− 2,4 150◦ 4




1− 3 150◦ 1












1− 3 150◦ 2




1− 2,4 150◦ 3




1− 2,4 15◦/150◦ 6
Tabla 3.2: Resumen de los requerimientos de cada técnica de difracción de neutrones.
Caṕıtulo 4
Óptica de neutrones
“The basic idea is to shove all fundamental difficulties onto the
neutron and to do quantum mechanics in the nucleus.”
— Werner Heisenberg
Como se mencionó en el Caṕıtulo 3, la difracción en polvos tiene como precursor
a la difracción en monocristales. Esta última técnica cuenta con la ventaja de obtener
una mejor separación de las reflexiones de Bragg en el espacio rećıproco de tres di-
mensiones, mientras que la primera cuenta con la información condensada en una sola
dimensión [17]. Por otro lado, la difracción de polvos tiene como ventaja una mayor
velocidad de medición y la posibilidad de utilizar muestras u objetos con microestruc-
tura, también se los puede estudiar bajo las condiciones de operación reales. Además,
para la determinación de estructuras cristalinas, permite utilizar muestras en polvo
(sin tener que crecer un monocristal, lo cual muchas veces resulta muy complejo) [49].
Esta particularidad trae aparejado el solapamiento de picos adyacentes, pero la
técnica de refinamiento desarrollada por Hugo Rietveld hacia finales de la década de
1960 contribuyó a resolver esta complicación [50]. De todas formas, resulta necesario
llevar a cabo un análisis óptico que permita obtener una buena resolución instrumental
y aśı extraer más información del difractograma. Este caṕıtulo describe los detalles de
la óptica neutrónica en los cuales se basa el trabajo realizado en la tesis.
4.1. Óptica de Caglioti
El primer análisis en detalle de la óptica de un difractómetro de neutrones lo
realizó Caglioti en 1958 [41], basando su modelo en el trabajo de Sailor [51]. Su obje-
tivo fue desarrollar una herramienta que permita obtener valores convenientes de las
variables ópticas para llegar a un buen compromiso entre intensidad y resolución.
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En su modelo se definen 3 colimadores del tipo Söller, de divergencia αi = si/li (i = 1, 2, 3)
donde si y li son la separación entre placas del Söller y el largo del colimador respec-
tivamente. En la Figura 4.1 se presenta un esquema.
Figura 4.1: Esquema del modelo de Caglioti.
Se considera un monocromador del tipo mosaico ideal con una distribución angular
de orientaciones D (∆) dada por la Ecuación 4.1, donde η es el ancho de la distribución











En su trabajo, Caglioti llega a describir el FWHM2 θ de los picos de difracción en
función de 6 variables con las Ecuaciones 4.2 a 4.5, donde θM y θS son el ángulo de scat-
tering en el monocromador y la muestra respectivamente. Para calcular la resolución
instrumental (∆d/d) se debe aplicar la Ecuación 4.6.
FWHM2 θ =
√















− 4α22 (α21 + 2β2)
































FWHM2 θ × cot θS (4.6)
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Al estudiar este modelo se pueden destacar dos casos, el paralelo y el anti-paralelo.
En el primero, el haz incidente en el monocromador resulta aproximadamente paralelo
al haz difractado en la muestra (el haz siempre se aleja de la fuente), ver Figura 4.2a.
En el segundo, resultan anti-paralelos (el haz difractado en la muestra se acerca a la
fuente, ver Figura 4.2b).
(a) Configuración paralela. (b) Configuración anti-paralela.
Figura 4.2: Configuraciones instrumentales para el modelo de Caglioti.
Estas configuraciones resultan de gran importancia ya que sus FWHM 2 θ presentan
un comportamiento diferente, ver Figura 4.3. Esta particularidad se origina principal-
mente por la divergencia del haz incidente en el monocromador y la aparición de una
correlación entre longitud de onda y ángulo de difracción.
Analizando la Figura 4.2 se tiene un arreglo donde α es la divergencia del haz in-
cidente, θM el ángulo de difracción del monocromador, λM la longitud de onda para
el ángulo θM y θB el ángulo de difracción en la muestra para λM . Se ve claramente
que para menores ángulos de difracción en el monocromador (θM − α < θM), se obtie-
nen menores longitudes de onda (λ < λM). En la configuración paralela vemos que la
muestra presenta el mismo comportamiento (θ < θB → λ < λM), mientras que para la
configuración anti-paralela esto se revierte (θ > θB → λ < λM). Esto lleva a un efec-
to óptico que genera el ensanchamiento de los picos de difracción para la geometŕıa
anti-paralela [49].
En la Figura 4.3 se puede observar que existe un mı́nimo para la configuración de

















Si la divergencia inicial es pequeña (α1  1◦) el mı́nimo (también llamado foco) se
encuentra en θS ' θM . Esto lleva a la suposición que la mejor opción para el ángulo del
monocromador es 2 θM ' 90◦, con la finalidad de obtener el mı́nimo FWHM 2 θ en el
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centro del difractograma. Sin embargo resulta conveniente un 2 θM mayor para obtener
el mı́nimo en la zona en la que los picos de difracción se encuentran más juntos.




















Figura 4.3: Modelo de Caglioti.
Caglioti también define la luminosidad L del difractómetro. Este parámetro repre-
senta la intensidad integrada en el detector, y se obtiene según la Ecuación 4.8.
L ∝ L0 =









4U (W − α23 )− V 2 (4.8)
4.2. Optimización de Hewat
Hewat propone una configuración optimizada del modelo de Caglioti para el caso de
un difractómetro de alta resolución [52]. Para llegar a esto, primero debemos obtener
un requerimiento de resolución instrumental a partir de la estructura a estudiar. Se
puede ver en las Ecuaciones 4.9 y 4.10 que, para una red cúbica de parámetro a, el es-




h2 + l2 + k2
(4.9)
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Por ejemplo, los picos (1, 0, 0) y (1, 1, 0) se encuentran muy separados ya que a/
√
1
difiere mucho de a/
√
2, pero los picos (6, 0, 0) y (6, 1, 0) se encuentran mucho más
juntos ya que a/
√
36 está mucho más próximo a a/
√
37.
Por este motivo, y como se mencionó previamente, resulta preferible obtener el
mı́nimo de la función de FWHM 2 θ a altos ángulos (d chicos) y aśı poder resolver mejor
la región en donde los picos se encuentran más próximos.
De esta forma, Hewat propone una configuración con la relación α1 : β : α2 : α3 :
2 θM = 1 : 2 : 4 : 1 : 120
◦. En particular, se propone α1 = 0,1
◦/
√
2 ya que esto permite
que el mı́nimo corresponda a FWHM2 θ ∼ 0,1◦, lo cual se encuentra en el ĺımite
de la resolución instrumental producto del ensanchamiento de pico por el tamaño de
grano [52]. En la Figura 4.4 se puede observar el comportamiento del FWHM2 θ para
la configuración de Hewat. Cabe destacar que estas relaciones propuestas son el actual
estándar para el diseño de difractómetros de alta resolución.



















Figura 4.4: Modelo optimizado de de Hewat.
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4.3. Optimización de Cussen
Cussen propone una nueva metodoloǵıa para encarar los problemas de optimización
[53]. Al observar la Ecuación 4.2 de Caglioti resulta evidente que existe una dependencia
directa del FWHM 2 θ con los coeficientes U , V , y W , los que a su vez dependen de las
variables ópticas α1, α2, α3, β y 2 θM .
Este sistema de ecuaciones no presenta una solución determinada, y por ende no
existe una única relación α1 : β : α2 : α3 : 2 θM que resuelva el problema de optimi-
zación. Prueba de esto es el óptimo encontrado por Cussen con el cual se llega a los
mismos valores de U , V , y W que Hewat, y por ende a la misma curva de FWHM2 θ
vs. 2 θS (ver Figura 4.5).




















Figura 4.5: Configuración de Cussen (α1 : β : α2 : α3 : 2 θM = 4 : 1 : 4 : 1 : 144◦)
y la de Hewat (α1 : β : α2 : α3 : 2 θM = 1 : 2 : 4 : 1 : 120
◦)
Cussen continúa su análisis y concluye que los valores alcanzados por Hewat de U ,
V , y W son óptimos, pero su relación α1 : β : α2 : α3 : 2 θM no lo es necesariamente
(tampoco la de Cussen). Esto surge de analizar la luminosidad, definida por la Ecuación
4.8 [53]. Al derivar esta expresión, se encuentra un máximo L0max para α3Opt según las
Ecuaciones 4.11 y 4.12.
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L0max =







4UW − V 2
8U
(4.12)
Siguiendo con el razonamiento, para obtener una configuración optimizada, Cussen
propone partir de los parámetros U , V , y W de Hewat y seguir los siguientes pasos:
1. Calcular α3Opt a partir de U , V , y W .
2. Fijar una de las variables restantes (α1, α2, β o 2 θM).
3. Utilizar las fórmulas propuestas por Cussen para despejar los valores de las tres
variables restantes [53].
En particular, uno tiende a trabajar con un monocromador espećıfico y/o necesita
una longitud de onda particular. Por este motivo resulta práctico fijar el ángulo θM
y calcular el resto de las variables. En la Tabla 4.1 se comparan 3 configuraciones
equivalentes que poseen los mismos coeficientes U , V y W , pero diferentes parámetros
ópticos. Se puede ver que la configuración de Hewat está muy próxima al óptimo, ya
que presenta L0 ' 0,99L0max.
Configuración 2 θM
Resolución promedio
15◦ < 2 θS < 160
◦
L0
Hewat 120◦ 2,321× 10−3 8,423× 10−5








Tabla 4.1: Comparativa de configuraciones con la misma curva de resolución instrumental.
Es importante notar que este procedimiento no es válido para todos los casos, sino
que existe un rango de validez dado por la Ecuación 4.13.
√
2U V
4UW + V 2
≤ cot θM ≤
√
4U V
4UW + V 2
(4.13)
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En una publicación posterior, Cussen introduce algunos conceptos adicionales al
proceso de optimización [54]. En primer lugar, busca definir un factor de mérito que
permita obtener la mejor relación entre la intensidad y la resolución de los picos de
difracción. Incluir el término ∆d/d en el factor de mérito no es representativo el pro-
blema en cuestión porque el espaciamiento de los picos no es proporcional, ni uniforme
con d (a menor d obtengo mayor cantidad de picos y más cercanos entre śı).
Analizando una red cúbica se ve que ∆d ∝ d3 y que el espaciamiento entre picos es
aproximadamente proporcional a d3 [54] [55]. Por otro lado, las relaciones de Caglioti
demuestran que L0 es proporcional al cubo de la resolución instrumental. A partir de





En particular (∆d/d3)Avg corresponde al promedio en el rango angular que resulte
de interés (en este caso se utiliza un promedio aritmético de 100 puntos). Se debe
destacar que es posible considerar otros factores de mérito que incluyan, por ejemplo,
el coeficiente (∆d/d3)Max. El inconveniente en este caso es que el factor de mérito
resulta muy estricto y castiga a la configuración del instrumento por el peor valor
de ∆d/d3 sin considerar que, a pesar de esto, puede tener una muy buena resolución
instrumental en un amplio rango angular.
Otro concepto introducido por Cussen es el de escalar la configuración de un di-
fractómetro [54]. Esto permite afectar los parámetros α1, α2, α3 y β por un factor K, lo
que aumenta la resolución instrumental en un factor K (la empeora si K > 1) pero a su
vez aumenta la intensidad L0 en un factor K
3. Esta metodoloǵıa permite reconfigurar
los componentes ópticos para lograr que la curva de resolución instrumental cumpla
con los requerimientos deseados, sin afectar el factor de mérito QAvg. En la Figura 4.6
se puede observar el comportamiento de varias configuraciones de Hewat escaladas en
un factor K. En la Tabla 4.2 se muestran indicadores de la performance de cada caso.
Estas nuevas propuestas permiten repensar el diseño de los instrumentos de scat-
tering de neutrones. El concepto clásico para alta resolución se asocia al modelo de
Hewat, mientras que uno de alta intensidad utiliza un ángulo de monocromador pe-
queño (2 θM ∼ 40◦), con longitud de onda mayor y una colimación relajada.
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Figura 4.6: Comparación de la configuración de Hewat escalada K veces.
K
Resolución promedio
15◦ < 2 θS < 160
◦
L0 QAvg
0,5 1,160× 10−3 1,053× 10−5 1,092× 105
1 2,321× 10−3 8,423× 10−5 1,092× 105
2 4,642× 10−3 6,738× 10−4 1,092× 105
3 6,962× 10−3 2,274× 10−3 1,092× 105
Tabla 4.2: Comparación de la configuración de Hewat escalada K veces.
Para ejemplificar el efecto que acarrea esto, se analizan los casos del difractómetro
de alta intensidad D20 y el de alta resolución D2B, reconocidos instrumentos del labo-
ratorio ILL. En la Figura 4.7 se presentan sus curvas de FWHM 2 θ y en la Tabla 4.3 se
resume la performance de cada configuración. También se incluyen las configuraciones
1 y 2, la primera corresponde a los parámetros de D2B escalados para obtener la mis-
ma resolución instrumental promedio que D20, mientras que la segunda se ajustó para
obtener la misma intensidad L0 que D20.
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15◦ < 2 θS < 160
◦
L0 QAvg
D20 41,2◦ 2,41 1,509× 10−2 3,794× 10−3 8,568× 103
D2B 135◦ 1,59 6,072× 10−3 7,184× 10−4 8,799× 104
Config. 1 135◦ 1,59 1,509× 10−2 1,103× 10−2 8,799× 104
Config. 2 135◦ 1,59 1,057× 10−2 3,794× 10−3 8,799× 104
Tabla 4.3: Comparación de D2B, D20 y las configuraciones 1 y 2.
4.4. Nueva metodoloǵıa de optimización
En esta sección se plantea la metodoloǵıa de optimización de los parámetros ópticos
del instrumento ANDES. Este estudio se sustenta en la teoŕıa descripta en las secciones
previas, en la implementación de modificaciones a estos modelos y en el desarrollo de
herramientas numéricas aplicadas a los casos de interés.
Al estudiar el factor de mérito QAvg se puede ver que no tiene una dependencia
directa con los parámetros ópticos, ni con U , V , W . Lo que gobierna el comportamiento
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de QAvg es la relación U : V : W . Por ejemplo, se puede multiplicar estos factores por
un coeficiente K, manteniendo la relación U : V : W , sin que se modifique QAvg.
En vista de esto, se elaboró una rutina de cálculo en el lenguaje Python [56] que,
con la ayuda del método SLSQP - Sequential Least Squares Programming [57], permite
minimizar la inversa del parámetro QAvg. De esta forma se obtiene la relación U : V : W
óptima para un ángulo 2 θM dado. En este proceso se encontró una mejor relación
U : V : W que las publicadas previamente. En la Tabla 4.4 se puede comparar, para
una misma resolución instrumental promedio, la nueva configuración y el modelo de
Hewat. Por otro lado, en la Figura 4.8 se presenta el comportamiento del FWHM 2 θ.
Configuración
Resolución promedio
15◦ < 2 θS < 160
◦
L0 QAvg
Hewat 2,321× 10−3 8,423× 10−5 1,092× 105
Hewat Óptimo 2,321× 10−3 8,508× 10−5 1,102× 105
Nueva Optimización 2,321× 10−3 1,533× 10−4 1,432× 105
Tabla 4.4: Comparativa de configuraciones ideales con 2 θM = 120◦.




















Figura 4.8: Comparación de la configuración de Hewat optimizada por Cussen
y la obtenida con la nueva optimización.
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Hasta aqúı, la nueva metodoloǵıa consiste simplemente en aplicar el código desa-
rrollado, definiendo las condiciones de contorno y casos a evaluar para cada aplicación
particular. En un caso más realista, también se deben definir parámetros cristalográfi-
cos del monocromador. En la Figura 4.9 se resume en un esquema los pasos a seguir
en el proceso de optimización.









Cálculo dePropuesta de 
reflexiones
Cálculo e iteración de 
parámetros ópticos
( Δ dd = Req . )
Optimización del 







Figura 4.9: Esquema de la metodoloǵıa de optimización aplicada.
Primero, se debe definir la longitud de onda o el ángulo θM como parámetro inicial.
Esto se puede ver alterado por el objetivo del instrumento, la fuente, limitaciones
constructivas o una conjunción de estos factores. Por ejemplo, se puede buscar optimizar
el equipo para una longitud de onda particular o se puede contar con un rango angular
θM acotado y por lo tanto se optimiza el instrumento para ese requerimiento.
En segundo lugar, se propone una lista de reflexiones posibles a utilizar. Cabe acla-
rar que, los monocromadores de materiales con estructura tipo diamante (Ge, Si) se
orientan generalmente con su dirección (0, 1,−1) en sentido vertical. Esto permite ob-
tener una gran variedad de planos accesibles del tipo (h, k, k) en el plano de difracción.
Otra particularidad de estas estructuras es que, para una reflexión (h, k, k) con h
y k impares, su primer armónico (2h, 2k, 2k) se ve anulado. Este efecto es muy útil,
ya que permite su uso sin necesidad de un filtro adicional. Por otro lado, la influencia








y por una menor eficiencia instrumental (efecto de fuente
y detector) para bajas longitudes de onda.
Una vez seleccionado un conjunto de posibles reflexiones a evaluar, se debe calcular
el ángulo θM (para un λ fijo) o la longitud de onda resultante (para θM fijo). En este
paso se pueden descartar algunas reflexiones que resulten en ángulos inaccesibles por
limitaciones geométricas del instrumento, porque no satisfacen la ecuación de Bragg o
porque resultan en longitudes de onda poco útiles para las aplicaciones del instrumento.
En algunos casos también se pueden descartar las reflexiones (h, k, k) con parámetros
h y k pares, para evitar la contaminación del haz con el primer armónico.
4.4 Nueva metodoloǵıa de optimización 49
Partiendo de los valores de θM hallados, se aplica el código desarrollado para obtener
la relación U : V : W óptima. Luego se aplican las ecuaciones de Cussen [53] y se itera
hasta obtener parámetros ópticos que cumplan con los requerimientos de resolución
instrumental. Con el valor de mosaicidad β recién calculado, se calcula la reflectividad
y evalúa el ángulo de corte óptimo de cada reflexión (Figura 4.10). Esto se realiza
aplicando los modelos de Sears resumidos en el Apéndice B.
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Figura 4.10: Reflectividad del plano Ge (1, 5, 5) para 2 θM = 90◦.
Por último, se debe modelar cada configuración resultante en el código McStas y
evaluar su performance. El planteo de esta metodoloǵıa resulta de gran interés prácti-
co, ya que permite combatir algunas limitaciones presentes en el modelo de Hewat y
Cussen. Entre ellas se encuentran:
La relación de parámetros α1 : β : α2 : α3 de Hewat está definida solo para
θM = 120
◦.
Las ecuaciones de Cussen para aplicar la relación U : V : W de Hewat están
limitadas a un rango 117,8◦ < 2 θM < 146,4
◦ dado por la Ecuación 4.13.
No hay posibilidad de cuantificar los efectos cristalográficos (reflectividad, planos
cristalográficos y corte del cristal).




“Anyone who considers arithmetical methods of producing random
digits is, of course, in a state of sin.”
— John von Neumann
El diseño de un instrumento de scattering de neutrones es una tarea compleja, la
cual requiere un enfoque multidisciplinario que involucra aspectos mecánicos, neutróni-
cos, ópticos y de control, entre otros. Es importante tener en cuenta que los requeri-
mientos cient́ıficos están dados por la finalidad del equipo, y su cumplimiento depende
principalmente de obtener una configuración óptima para las técnicas que se deseen
desarrollar.
Esta tarea implica un estudio y evaluación de performance. Un instrumento de
estas caracteŕısticas resulta un sistema de múltiples variables, pero existen modelos
teóricos que describen su comportamiento [41] [52] [47]. En general, estos resultan casos
simplificados del problema en cuestión, los cuales tienen un cierto rango de validez.
Una mejor alternativa para este tipo de evaluación, una vez que un conjunto razona-
ble de parámetros ha sido definido, es la utilización de simulaciones numéricas del tipo
Monte Carlo que describan el comportamiento de los neutrones y la óptica del sistema.
El código McStas [58], desarrollado por DTU - Universidad Técnica de Dinamarca - y
el ILL, es una herramienta muy difundida en la actualidad para estudiar la f́ısica de
este tipo de instrumentos.
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5.1. El método Monte Carlo
Contexto histórico
Se suelen llamar simulaciones Monte Carlo a un conjunto de herramientas de cálcu-
lo numérico que permite encontrar soluciones aproximadas a problemas complejos, a
través del muestreo de números aleatorios. Su nombre se debe a la conocida ciudad de
Mónaco y a sus casinos, en donde se juega a la clásica ruleta que genera resultados
aleatorios.
Los precursores del desarrollo de esta técnica, y su aplicación a la f́ısica, fueron von
Neumann y Ulam [59]. El desarrollo se inició en 1944, en el Laboratorio Nacional de
Los Alamos en Estados Unidos, para facilitar los cálculos en la f́ısica de neutrones del
proyecto Manhattan. En la década de 1970, los desarrollos en el campo computacional
permitieron incrementar la complejidad de las estimaciones y aśı llegar a resultados
más precisos [60]. En la Ingenieŕıa Nuclear, estos métodos se comenzaron a aplicar
principalmente en problemas complejos de blindaje, diseño de reactores y también
como contraste de ciertos cálculos deterministas.
Conceptos básicos
La solución determińıstica de un sistema f́ısico se basa en la posibilidad de modelar
y resolver anaĺıticamente el sistema f́ısico-matemático. En ciertos casos donde la com-
plejidad lo dificulta, se pueden obtener los resultados mediante la implementación de
simulaciones basadas en modelos Monte Carlo, evitando aśı la necesidad de resolver un
sistema de ecuaciones completo.
En la Figura 5.1 se comparan cualitativamente los tiempos de resolución entre los
métodos determińısticos y los métodos Monte Carlo. Se observa que, para geometŕıas
complejas, resulta conveniente la resolución mediante métodos estad́ısticos [61]. En la
actualidad, este método se utiliza en diversos campos para analizar sistemas complejos
como:
En la f́ısica del transporte de radiación.
En la resolución de integrales complejas con condiciones de borde.
En estudios de sensibilidad de mercados financieros.
En la optimización de funciones de múltiples variables.
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Figura 5.1: Comparación del tiempo de resolución de un
problema por medios determińısticos y por Monte Carlo.
La base de los métodos estad́ısticos se encuentra en la teoŕıa de probabilidades y
estad́ıstica, a partir de la cual se plantea la necesidad de tomar una muestra de gran
tamaño (simulación de muchos casos) para obtener resultados con una buena confiabi-
lidad y bajo error estad́ıstico. Para que sea posible aplicar este método a un problema
en particular, es requisito que el sistema f́ısico-matemático pueda ser descripto por
funciones de densidad de probabilidad [62]. En el caso de la f́ısica de neutrones, es
necesario que los datos nucleares que representan a la f́ısica del problema sean lo más
realistas posibles para que los resultados sean confiables.
Otro punto crucial reside en la generación de los números aleatorios, los cuales
son generados por un dado algoritmo. Para la confiabilidad del método resulta de
gran importancia que cada número sea independiente del resto. Esto implica que su
algoritmo de generación debe ser de buena calidad, permitiendo aśı que la secuencia
sea lo más aleatoria posible. Esto se logra si se genera una distribución uniforme y el
peŕıodo de repetición de los números es muy grande [63], un ejemplo es el algoritmo
Mersenne Twister que posee un peŕıodo de 219937 − 1 [64].
Las simulaciones consisten en una secuencia de toma de decisiones, basadas en los
números generados y las probabilidades estad́ısticas que modelan el caso en cuestión.
Esto permite calcular las variables f́ısicas del problema (distancia recorrida, posición,
enerǵıa, tipo de interacción, etc.). Con la repetición del proceso y la estad́ıstica obtenida
se logra llegar a la resolución del caso en estudio.
El esquema de simulación por Monte Carlo se basa en:
Definición de variables aleatorias en el caso de estudio y sus funciones de distri-
bución de probabilidad.
Generación de un número aleatorio (0− 1).
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Determinación del valor de la variable en base al número generado y a su distri-
bución de probabilidad.
Iteración del segundo y tercer punto.
Recopilación de resultados y análisis estad́ıstico.
Resulta de gran importancia evaluar correctamente los resultados de las simulacio-
nes. Esto implica realizar una estimación del error estad́ıstico del método para medir
la confiabilidad de los resultados. Tomando un caso donde x es la variable a estimar,
se define el valor medio según la Ecuación 5.1. En esta expresión N es la cantidad de







La varianza asociada a la distribución se define según la Ecuación 5.2, mientras que
el error sx̄ según la Ecuación 5.3. Tomando todo esto en cuenta, la variable se expresa
como: x = x̄± sx̄ [61]. Cabe destacar que el error relativo es proporcional a 1/
√
N , es




















A razón de la importancia que tiene esto, es que surgen los llamados métodos de
reducción de varianza. Estos tienen como objetivo reducir los errores estad́ısticos que
afectan las simulaciones. Existen diversas técnicas, pero los empleados principalmente
en programas como McStas son:
Factor de peso: Esto implica la incorporación del concepto del peso de una
part́ıcula, y la modificación de este valor en base a las interacciones que sufre. En
este caso, la variable a estimar estará relacionada con la suma de los pesos de las
part́ıculas y no con el número de part́ıculas [58]. Por ejemplo, si un monocroma-
dor de neutrones posee una reflectividad del 10 %, el peso de neutrón incidente
será multiplicado por 0,10.
Asignación de importancia: Analizando qué parámetros espaciales son los
que tienen un impacto mayor sobre los resultados finales, se puede optimizar el
método de muestreo basado en estas regiones más influyentes [65]. Un caso muy
utilizado es el del direccionamiento que se puede aplicar, por ejemplo, en la fuente
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modelada, ver Figura 5.2 [58]. Esto implica simular solo las part́ıculas que inter-
vienen en el sistema y afectar su peso por el factor geométrico correspondiente
al ángulo sólido (∆Ω/4π).
Figura 5.2: Ejemplo del direccionamiento de una fuente. Solo se simulan los neutrones
emitidos en cierta dirección, y se afecta su peso por un factor geométrico.
Muestreo estratificado: Para asegurar distribuciones uniformes, se suelen divi-
dir los parámetros espaciales en varios subespacios (como por ejemplo una fuente)
y realizar muestreos parejos entre todas las regiones [65]. Esto permite repartir
N eventos en D regiones, simulando N/D eventos en cada una.
Multiplicación de part́ıculas: Algunos códigos permiten multiplicar el número
de eventos, disminuyendo el peso de cada part́ıcula, mejorando aśı la estad́ıstica
de la simulación.
Ejemplo de cálculo por Monte Carlo
Un clásico ejemplo de la aplicación de Monte Carlo, relacionado a la f́ısica de neutro-
nes, es la determinación de la distancia a recorrer por un neutrón hasta su próxima coli-
sión (en un medio homogéneo). En este caso se sortea un valor aleatorio λ ( 0 < λ < 1 )









−Σt l dl = λ (5.4)
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La función de distribución de probabilidad de interacción es p (l), donde l es la
distancia a la que se da la interacción y Σt es la sección eficaz macroscópica total de
interacción. A partir de esto se despeja x y se obtiene la distancia que recorrerá el
neutrón hasta su próxima interacción con la Ecuación 5.5.
λ = 1− e−Σt x → x = −ln (1− λ)
Σt
(5.5)
Otro caso relevante consiste en la determinación del tipo de reacción que ocurre
para el neutrón que sufre una interacción. En este caso se confecciona una función
de distribución de probabilidades en base a las secciones eficaces microscópicas (σ).
Donde, por ejemplo, el cociente σa/σt representa la probabilidad de que la interacción
sea una absorción.
5.2. Código McStas
El código de cálculo McStas es una herramienta de simulación de trazado de rayos
basada en Monte Carlo [58]. Sus aplicaciones principales son el estudio, optimización
y diseño de instrumentos de dispersión de neutrones [66], como también la implemen-
tación de experimentos virtuales [67].
El trazado de rayos por Monte Carlo implica el estudio de la radiación que se
propaga en una dirección (rayo o haz) y puede ser absorbida o dispersada en otra
dirección, pero no convertida en otro tipo de radiación [58].
Los instrumentos de scattering de neutrones resultan una conjunción de componen-
tes ópticos que modifican las caracteŕısticas del haz. Si bien existen modelos anaĺıticos
simples que describen el comportamiento de componentes como las gúıas de neutro-
nes, los choppers, selectores de velocidad, monocromadores, etc., solo resultan válidos
cuando se aplican individualmente. Sin embargo, los instrumentos reales involucran
un gran número de componentes, introduciendo una complejidad dif́ıcil de describir
anaĺıticamente [58].
Para resolver esta complejidad, se puede aplicar el código mencionado. Esto permite
analizar los diferentes procesos sufridos por los neutrones que se propagan y estimar la
performance del instrumento.
Inicialmente, los códigos de este tipo se desarrollaron de forma independiente y
con el objetivo de resolver problemas puntuales. A partir de mediados de la década
de 1990 comenzaron a desarrollarse códigos abiertos y colaborativos, con una variedad
de modelos de componentes ópticos. En la Tabla 5.1 se presenta un resumen de los
códigos más utilizados en la actualidad.
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Nombre Lugar de origen Año de origen
NISP Los Alamos National Lab. 1970’s
RESTRAX Nuclear Physics Institute 1996
McStas Risø DTU - ILL 1999
VITESS Helmholtz Zentrum Berlin 1999
IDEAS Oak Ridge National Lab. 2000
Tabla 5.1: Códigos Monte Carlo de trazado de rayos de neutrones.
McStas permite realizar modelos que incluyen la entrada del neutrón al canal de
extracción del reactor, la conformación del haz, su interacción con la muestra y posterior
registro en el sistema de detección. Todos los componentes descriptos en la Sección 3.2
están incluidos en las bibliotecas de componentes del programa y se incluyen en el
modelo para analizar numéricamente su performance.
El código se maneja en un meta-lenguaje de alto nivel que el usuario utiliza para
describir el instrumento, a través de la interfaz gráfica del programa GUI o por medio
de algún otro editor de texto [68]. Luego, el programa lo compila automáticamente en
un código ISO-C para ser ejecutado.

Caṕıtulo 6
Validación del modelo de McStas
de un difractómetro de polvos
“There’s no sense in being precise when you don’t even know what
you’re talking about.”
— John von Neumann
Como se mencionó previamente, el diseño de un instrumento de scattering de neu-
trones es una tarea compleja, que debe tener en cuenta los requerimientos cient́ıficos
dados por la finalidad del equipo.
En el Caṕıtulo 4 se describieron algunos modelos teóricos de la óptica neutrónica.
En general, estos resultan casos simplificados del problema en cuestión, los cuales tienen
un cierto rango de validez. Sin embargo, resulta útil evaluar estos casos para validar
el código. Con esta finalidad se analizan 3 casos: el enfocado del haz en la posición de
la muestra por medio del curvado vertical del monocromador, el comportamiento del
FWHM 2 θ en función del ángulo de scattering en la muestra (2 θS) y el flujo obtenido
en muestra.
6.1. Curvatura del monocromador
En esta sección se describen los análisis realizados para estudiar el efecto del en-
foque del monocromador en la muestra, al variar el radio de curvatura vertical (RV ),
para distintas distancias fuente-monocromador (LFM), monocromador-muestra (LMS)
y ángulo de difracción en el monocromador (2 θM). Esto se contrasta con la bibliograf́ıa
[47] donde se propone que los cristales del monocromador se orienten copiando la cur-
vatura RV descripta según la Ecuación 6.1, para enfocar el haz en la posición de la
muestra.
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En la Figura 6.1 se muestra un esquema del modelo analizado y a continuación se
detallan los parámetros principales del modelo simulado.
Figura 6.1: Esquema del modelo simulado en el plano de difracción.
Fuente
Distribución de Maxwell con máximo en 313 K (isotrópica).
Geometŕıa = 5 mm× 5 mm (ancho × alto).
Monocromador
Germanio (5, 1, 1) mosaico, en reflexión simétrica (2 θM = 88,53
◦).
Cristales de 2, 75 mm× 140 mm (ancho × alto).
51 cristales (a fin de copiar razonablemente bien la curvatura).
Mosaicidad β = 25′.
Muestra
Geometŕıa = 5 mm× 5 mm (ancho × alto).
Material: Aluminio (polvo).
Se procede a realizar un conjunto de simulaciones variando el radio de curvatura
vertical del monocromador para diferentes configuraciones, en las cuales se evalúa la
intensidad integrada en la muestra. En las Figuras 6.2, 6.3 y 6.4 se presentan las gráficas
normalizadas para diferentes distancias LFM , LMS y ángulo 2 θM en función radio RV .
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Las ĺıneas verticales punteadas representan los valores predichos por la Ecuación 6.1
para cada configuración. La Figura 6.5 condensa los datos de las gráficas previas,
contrastando el modelo simulado en McStas con la teoŕıa de la Ecuación 6.1.
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Figura 6.2: Intensidad registrada en la muestra para diferentes distancias LFM .
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Figura 6.3: Intensidad registrada en la muestra para diferentes distancias LMS .
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Figura 6.4: Intensidad registrada en la muestra para diferentes ángulos 2 θM .
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Figura 6.5: Acuerdo del valor óptimo de RV entre la Ecuación 6.1 y McStas.
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Se puede observar que en el modelo analizado en McStas se corresponde, en todos
los casos, con el modelo óptico. La diferencia promedio entre teoŕıa y simulación, para
estos casos analizados, resulta menor al 1 %.
6.2. Estudio de la resolución angular
En esta sección se estudia el comportamiento de la resolución angular (FWHM2 θ)
del instrumento para diferentes configuraciones. Esto se contrasta con trabajos publi-
cados por Caglioti y Hewat [41] [52], explicados en detalle en el Caṕıtulo 4.
En la Figura 6.6 se esquematiza el modelo evaluado. Este resulta el mismo que se
aplica en la sección anterior (6.1), con el agregado de un colimador radial (α3) y un
detector tipo banana para registrar el difractograma. A continuación se detallan las
caracteŕısticas de estos componentes adicionales.
Figura 6.6: Esquema modificado del modelo simulado.
Colimador 3
Divergencia α3 = 15
′.
Rango angular 10◦ − 170◦ (centro en la muestra).
Radio interno = 700 mm.
Geometŕıa = 300 mm× 350 mm (ancho × alto).
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Detector banana
Altura = 300 mm.
Rango angular 10◦ − 170◦ (centro en la muestra).
Distancia LSD = 1100 mm (radio del detector).
En una primera instancia se optimizó la curvatura del monocromador para obtener
la mayor intensidad en la muestra. Luego, se estudiaron 3 configuraciones con muestras
de polvo de Aluminio. Se analizaron los difractogramas obtenidos, ajustando los picos
simulados con un modelo de Pseudo-Voigt que permite obtener la posición, FWHM 2 θ
e intensidad de cada pico para su posterior análisis.
En la Figura 6.7 se muestra uno de los difractogramas. Las ĺıneas verticales puntea-
das corresponden a la ubicación teórica del pico, mientras que los números en la parte
superior del gráfico son los ı́ndices de Miller (h, k, l) de dicha reflexión. En la Figura
6.8 se presenta un detalle del difractograma anterior para ver el acuerdo entre el ajuste
y los puntos simulados.






































Figura 6.7: Difractograma de una muestra de Aluminio.
En la Figura 6.9 se muestran los resultados obtenidos para diferentes ángulos 2 θM .
Los puntos corresponden al FWHM 2 θ de cada pico simulado, mientras que las ĺıneas
corresponden a la teoŕıa propuesta por Caglioti en la Ecuación 4.2. Se llega a una
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buena correlación, obteniendo una diferencia promedio entre el FWHM 2 θ de los picos
simulados y la teoŕıa de ∼ 5 % en el rango 15◦ < 2 θS < 170◦.




















Figura 6.8: Detalle del difractograma para el pico de la reflexión (220).




















2 θM = 70
◦
2 θM = 88.53
◦
2 θM = 110
◦
Figura 6.9: Comparación de configuraciones con diferentes ángulos 2 θM .
Las ĺıneas corresponden a la teoŕıa de Caglioti.
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6.3. Evaluación del flujo neutrónico en muestra
En esta sección se modela el difractómetro Stres-Spec del reactor FRM-II y se con-
trasta el flujo obtenido en muestra con datos experimentales del instrumento reportados
en diversas publicaciones [69] [70]. En la Figura 6.10 se puede observar un esquema del
modelo empleado y en la Tabla 6.1 se resumen las especificaciones y posiciones de los
componentes.
Figura 6.10: Esquema del modelo simulado de Stress-Spec, en el plano de difracción.
Tomando como punto de partida el flujo neutrónico reportado en el monocromador
del instrumento [69], se calcula el flujo en la muestra. En la Tabla 6.2 se presentan los
valores de flujo obtenidos y se los compara con las mediciones reportadas [69] [71].
Los resultados de las simulaciones deben corregirse por dos efectos experimentales:
la disminución de la reflectividad máxima teórica y la atenuación en aire en el trayecto
monocromador - muestra. El primer caso corresponde a un coeficiente de corrección
de 0,80, efecto que fue estudiado en diversas publicaciones para monocromadores de
Germanio y Grafito piroĺıtico [72] [73]. En el segundo, se debe calcular la atenuación
tomando en cuenta la distancia entre el monocromador y la muestra, ver Apéndice D.





Slit 0 80× 120
Slit 1 78× 92
Colimador α1 = 15
′ 72× 90× 380
Monocromador 1





PG (0, 0, 2)
7 Cristales de
20 mm× 70 mm
β = 40′
Slit 2 60× 140
Slit 3 60× 100
Slit 4 20× 40















Tabla 6.1: Configuración del modelo Stress-Spec.








Ge (5, 1, 1) (5, 1, 1) 1,52 88,53◦ 1,4 1,43± 0,04
Ge (5, 1, 1) (5, 1, 1) 1,30 73,7◦ 1,7 1,75± 0,05
Ge (5, 1, 1) (3, 1, 1) 2,00 73,44◦ 2,4 2,49± 0,05
PG




73,19◦ 5,7 6,44± 0,80
Tabla 6.2: Flujo en muestra para las diferentes configuraciones simuladas.
Cabe destacar que para el caso del Germanio, los errores reportados son estad́ısticos
y surgen del proceso de simulación. En el caso del monocromador de Grafito piroĺıtico
se incluye también el efecto de la incerteza en la mosaicidad del cristal, reportado en
25 % [69]. Por otro lado, las mediciones de flujo en Stress-Spec fueron realizadas con
hojuelas de oro pero no se reporta el error experimental.
Aśı y todo se puede observar que, aplicando los factores de corrección reportados
en bibliograf́ıa, se llega a un buen acuerdo. Parte de los casos simulados caen dentro
del rango de incertidumbre y el resto presentan una diferencia menor al 2 %.
Caṕıtulo 7
Diseño preliminar de ANDES
“In the silence of the mountain there is much you can learn.”
— Dennis McKay
En este caṕıtulo se presenta con mayor detalle al difractómetro ANDES, incluyendo
su emplazamiento, y las configuraciones propuestas para cumplir con los requerimientos
de las técnicas de difracción presentadas en la Sección 3.4. También evalúa la perfor-
mance de estas configuraciones preliminares con McStas.
7.1. Objetivos del instrumento
El estudio de calidad y confiabilidad de piezas complejas, ya sean autopartes, piezas
de siderurgia, recipientes en reactores nucleares, etc. se ha convertido en una aplica-
ción estelar entre las técnicas experimentales con haces de neutrones. Las mediciones
tradicionales requieren la destrucción del componente, mientras que las técnicas no
destructivas comúnmente empleadas sólo pueden ofrecer una caracterización a nivel
superficial, y casi siempre sobre muestras pequeñas que no representan totalmente la
situación y geometŕıa real.
Por otro lado, los modelados computacionales han avanzado notablemente pero
requieren de datos experimentales, ya sea como datos de entrada o bien cómo validación.
Mediante las técnicas neutrónicas, es posible realizar diversos tipos de ensayos que
aporten datos con estos fines, y aśı mejorar la calidad de componentes industriales,
optimizar los criterios de diseño y mejorar los modelos, entre otras cosas.
Por estos motivos, el difractómetro multipropósito ANDES tiene como objetivo
prestar servicios de análisis no destructivo de objetos y muestras por el método de
difracción de neutrones. Estos estudios podrán realizarse sobre componentes intactos
(piezas mecánicas, objetos de arte, etc), o sobre muestras pequeñas sujetas a condicio-
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nes extremas de temperatura, presión o solicitación mecánica. Debido a su ubicación,
en el Centro Atómico Ezeiza, y a su capacidad de analizar objetos de gran porte, el
equipo permitirá optimizar los procesos de producción y calificar los componentes de
la industria metal-mecánica ubicada en ese predio (FAE, CONUAR).
Si bien el objetivo principal del instrumento es la medición de tensiones, también
existe un amplio interés de la comunidad cient́ıfica local en aplicar diversas técnicas de
difracción de polvos. Por este motivo, se propone dotar al RA-10 de un difractómetro
con carácter multipropósito, versátil y de diseño modular, que permita cambiar en
forma sencilla los componentes y variables principales de la óptica neutrónica para
cumplir con los requerimientos de las diversas técnicas de interés (Sección 3.4).
7.2. Emplazamiento del instrumento
Las longitudes de onda requeridas por todas las técnicas propuestas corresponden
al rango térmico. Por esta razón se considera instalar el difractómetro en uno de los
haces térmicos del reactor RA-10. En la Figura 7.1 se puede observar un modelo del
reactor y los canales de extracción de haces. Los posibles conductos a utilizar son GT1
y GT2, accesibles en el edificio de gúıas, y los conductos GT3 y GT4, en el edificio del
reactor (ver Figura 7.2).
Figura 7.1: Modelo del núcleo del RA-10 y los canales de extracción de haces.
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Figura 7.2: Modelo de las instalaciones del reactor RA-10.
Las principales caracteŕısticas de los haces del reactor RA-10 se presentan en la
Tabla 7.1 [4]. El canal GT4 no ha sido calculado debido a que el mismo se encuentra











GT1 2,7× 109 0,8◦ 2,2× 107
GT2 2,8× 109 0,8◦ 2,2× 107
GT3 2,3× 1010 2◦ 3,5× 108
GT4 - - -
Tabla 7.1: Caracteŕısticas de los haces de neutrones del RA-10 en la pared del bunker.
Como se puede ver, el flujo integrado en el hall del reactor es ∼ 10 veces mayor a
los valores esperados en el hall de gúıas. Cabe destacar que estos cálculos corresponden
a posiciones en la pared del reactor y la pared del bunker de gúıas. El monocromador
de ANDES se ubicaŕıa a una distancia de ∼ 2,5 m de dichas paredes.
Un parámetro importante a evaluar es el flujo diferencial en el monocromador para
las enerǵıas que son estrictamente de interés para la medición de tensiones internas y
otras técnicas de polvos (∼ 35 meV o ∼ 1,5 Å). Esto se estima en 2,2× 107 n
cm2seg
para
el conducto GT1 y GT2, y 3,5× 108 n
cm2seg
para GT3 [42].
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Desde el punto de vista de la divergencia angular, los haces GT1 y GT2 tienen
una divergencia de ∼ 0,8◦ y el GT3 de ∼ 2◦. A modo de comparación, ∼ 1,5◦ es el
rango angular t́ıpico de los neutrones incidentes sobre el monocromador en un escáner
de tensiones, cuando se utilizan monocromadores del tipo Bent Perfect Crystal [75].
En vista de estas consideraciones, se propone instalar el instrumento en el haz GT3
del hall del reactor. Cabe destacar que el haz que emerge de GT3 está compuesto
por ∼ 35 % de neutrones rápidos [76] que deberán ser blindados y filtrados, tanto
por seguridad radiológica como para obtener un menor fondo en las mediciones. Esto
demandará la utilización de un filtro y la construcción de un blindaje de dimensiones
considerablemente mayores que las requeridas por un instrumento instalado en una
gúıa.
7.3. Configuraciones preliminares
El diseño propuesto para el instrumento se basa en el del difractómetro Stress-Spec
instalado en el reactor FRM-II de la Universidad Técnica de Munich. Este instrumento
ha sido optimizado para la medición de tensiones y texturas. Se encuentra ubicado en
un haz térmico, sobre la pared del reactor. Su haz posee una divergencia máxima de
∼ 1,6◦, un flujo térmico de 9× 109 n
cm2seg
y rápido de 5,4× 108 n
cm2seg
en la posición del
monocromador [69].
La Figura 7.3 muestra un esquema del difractómetro propuesto, ubicado sobre el
conducto GT3 del reactor RA-10. La primera etapa de conformación del haz poli-
cromático se da dentro de la pared del reactor por un conducto de 70 mm de ancho y
150 mm de alto que atraviesa el colimador in-pile y el obturador primario.
Dentro del conducto del in-pile se incluirá un filtro, con el objetivo de disminuir
la componente de neutrones rápidos que posee el haz de GT3. Como se mencionó pre-
viamente, este haz cuenta con un ∼ 35 % de neutrones rápidos [76], mientras que el
instrumento de referencia solo tiene un ∼ 6 % [69] (y no utiliza filtro). A razón de esto,
se propone incluir un filtro de zafiro de 8 cm que reduce la componente de neutrones
indeseados al mismo valor (∼ 6 %) [77].
En la salida de la pared del reactor, se acoplará el blindaje con todos los sistemas
ópticos y mecánicos que forman parte de la segunda etapa de conformación del haz
policromático. En este caso se cuenta con un conformador de haz que permite redefinir
la sección transversal del haz y un sistema de intercambio de colimadores Söller (α1).
Dentro de este blindaje también se cuenta con un obturador secundario.
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Figura 7.3: Emplazamiento de ANDES y sus componentes en el conducto GT3.
Por otro lado, el blindaje del monocromador consiste en un tambor ciĺındrico for-
mado por varias secciones circulares apiladas verticalmente. La sección intermedia,
ubicada a la altura del haz, contará con aperturas para la entrada del haz policromáti-
co y para la salida del haz monocromático dispersado por el monocromador. El ángulo
2 θM será variable para seleccionar distintas longitudes de onda con el mismo cris-
tal. La región central donde se aloja el monocromador tendrá un diámetro interno de
∼ 600 mm. En este recinto se montarán 3 monocromadores con un sistema de inter-
cambio y alineación comandado de forma remota.
El haz monocromático emergente será monitoreado con un detector de muy baja
eficiencia. En algunas aplicaciones este haz es conformado nuevamente por un filtro y/o
un colimador (α2). También se contará con un sistemas de slits que permitan definir
la sección del haz y actuar como un segundo tipo de colimador. Inicialmente, para
las aplicaciones que hagan uso del monocromador de grafito, se considera un filtro de
grafito piroĺıtico de 6 cm de espesor. Esta consideración surge por recomendación de
los instrument scientist de Stress-Spec y de evaluar que la transmisión para λ = 2,4 Å
es 83 %, mientras que para el primer armónico (λ = 1,2 Å) es 0,15 %.
La mesa portamuestra se conectará al blindaje del monocromador, posibilitando su
movimiento sobre air-pads, para mantener la muestra alineada con el monocromador
cuando se modifique el ángulo θM . El brazo que une la mesa portamuestras al blin-
daje del monocromador deberá permitir que se modifique la distancia monocromador
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muestra en un rango de ∼ 1500mm a ∼ 2500mm. Esta mesa se ubicará sobre un
goniómetro con un eje vertical que define el centro del difractómetro (intersección del
haz incidente en la muestra con el haz dispersado por esta).
El detector, su blindaje y eventual colimador radial (α3) se ubicarán sobre una
plataforma vinculada a la mesa portamuestra. Esta conexión permitirá la rotación del
detector alrededor del eje vertical ubicado en el centro del difractómetro. Se utilizará un
detector sensible a posición, con un área efectiva de detección de 300× 300 mm2, una
resolución horizontal δH ∼ 1 mm y una resolución vertical δV ∼ 2 mm. El detector
también contará con un blindaje que permita disminuir el efecto de la radiación de
fondo. Este componente deberá se optimizado geométricamente a fin de posibilitar el
acceso a un rango angular amplio (15◦ < 2 θS < 160
◦).
El emplazamiento del equipo debe tomar en cuenta la instalación de un piso con
rugosidad controlada, que permita el correcto desplazamiento de los air-pads de la mesa
portamuestra y el sistema de detección. También se deberá contar con un sistema
de vallas perimetrales blindantes, que contengan la radiación dispersada durante el
desarrollo del experimento.
La distancia a la cual se posiciona el monocromador respecto a la pared del reactor
se debe minimizar a fin de evitar la cáıda del flujo neutrónico. Tomando como referencia
al instrumento Taipan [78], ubicado sobre un haz térmico en la pared del reactor OPAL,
se estima que el conjunto de componentes de la óptica policromática (slits, obturador
secundario, colimadores, blindaje) requiere un mı́nimo de ∼ 750 mm. Por otro lado,
el diámetro externo del blindaje del monocromador se estima entre ∼ 2100 mm y
∼ 2300 mm dependiendo si está relleno con parafina y acero o con hormigón.
De esta forma, la distancia mı́nima posible entre la pared del reactor y el mono-
cromador se estima en ∼ 2000 mm. Al analizar el emplazamiento de ANDES queda en
evidencia que ubicar el monocromador a esta distancia limitaŕıa el ángulo máximo de
salida del monocromador a 2 θM ' 90◦ debido a la colisión de la mesa portamuestras
con la pared del reactor. Esta distancia también impactaŕıa sobre las dimensiones de
los objetos factibles de ser analizados por el espacio reducido. Por estos motivos, se ha
definido posicionar el monocromador a 2500 mm de la pared del reactor, aumentando
en ∼ 60 % las dimensiones de los objetos a analizar y llevando el ángulo máximo a
2 θM ' 110◦ [42].
Al observar las técnicas mencionadas en la Sección 3.4, resulta evidente la similitud
de requerimientos que existe entre algunas de ellas. Por este motivo, se propone unificar
los requerimientos y dotar al instrumento ANDES con 4 modos operacionales que
permitan llevar a cabo las técnicas planteadas. Estos modos son:





Cabe aclarar que estas configuraciones experimentales no agotan los posibles modos
de operación del difractómetro, sino que constituyen un conjunto mı́nimo que permite
responder a los requerimientos planteados. En la Tabla 7.2 se presenta el resumen de
parámetros ópticos para las 4 configuraciones preliminares y unos indicadores de la per-
formance deseada. Estos valores surgen de un primer análisis basado en el relevamiento
de instrumentos de difracción de neutrones mencionado anteriormente (Apéndice A).
7.4. Simulaciones preliminares
Para evaluar la performance de las configuraciones propuestas se generó un modelo
con el código McStas [58]. En la Figura 7.4 se muestra la geometŕıa simulada para uno
de los casos evaluados.
Figura 7.4: Modelo McStas de la geometŕıa simulada en el modo de media resolución.
Para llevar a cabo este análisis, primero se ajustan las propiedades de la fuente
para que se correspondan con los cálculos realizados en MCNP para el conducto GT3
[4]. En las Figuras 7.5 y 7.6 se puede observar el acuerdo entre ambos códigos, para
la distribución en enerǵıa y la divergencia. Luego, se utilizan monitores en el Reactor
Face y en la posición de la muestra para normalizar el flujo simulado con los cálculos
de MCNP [4].











Técnicas i, iv ii, iv, v, vi, vii iii, v, vi ii, iv, vii
Parámetros ópticos
LMS[mm] 1600− 2500 2650 2550 2800
LSD[mm] 900− 1500 1100 1100 1100
Monocromador Si BPC (4, 0, 0) Ge (5, 1, 1) Ge (5, 1, 1) PG (0, 0, 2)
Reflexión (4, 0, 0) (5, 1, 1) (5, 3, 3) (0, 0, 2)
β ∼ 1′ 18′ 18′ 30′
2 θM 65
◦ − 95◦ 90◦ 110◦ 42◦
λ [Å] 1,5− 1,9 1,54 1,41 2,4
2 θS 65
◦ − 110◦ 15◦ − 160◦ 15◦ − 160◦ 15◦ − 160◦
α1 − 18′ 6′ 12′
α2 − 45′ 15′ 30′







1,5× 107 5× 106 1× 106 1× 107
∆d/d promedio 4,5× 10−3 5,5× 10−3 1,3× 10−3 10× 10−3
Tabla 7.2: Parámetros ópticos preliminares y requerimientos básicos de ANDES.


















Figura 7.5: Distribución espectral de la corriente promediada sobre la pared del reactor.



















Figura 7.6: Distribución angular de la corriente promediada sobre la pared del reactor. Donde
p(Ω) = p (cos θ)/2π, siendo θ el ángulo medio entre el eje del haz y la trayectoria del neutrón.
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En la Tabla 7.3 se presentan los flujos en muestra obtenidos para cada configuración
y su respectivo requerimiento mı́nimo. Para el modo de alta intensidad se reportan dos





[n / cm2 seg]
Simulación
[n / cm2 seg]
Media
Resolución
5× 106 1,1± 0,1× 107
Alta
Resolución










2,4 y 1,2 Å
)
Tabla 7.3: Flujos simulados en McStas para las configuraciones preliminares de ANDES.
Por otro lado, en la Tabla 7.4 muestra la resolución instrumental promedio obteni-
da. En este caso, solo se cumple con el requerimiento de alta intensidad. En las Figuras
7.7 y 7.8 se presentan los resultados obtenidos de FWHM 2 θ y resolución instrumen-










5,5× 10−3 7,1× 10−3
Alta
Resolución
1,3× 10−3 2,8× 10−3
Alta
Intensidad
10× 10−3 9× 10−3
Tabla 7.4: Resolución instrumental para las configuraciones preliminares de ANDES.
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Figura 7.7: FWHM 2 θ para las tres configuraciones preliminares de ANDES.
Las ĺıneas corresponden al modelo de Caglioti.
















Figura 7.8: Resolución para las tres configuraciones preliminares de ANDES.




“With four parameters I can fit an elephant, and with five I can make
him wiggle his trunk.”
— John von Neumann
En la primera parte de este caṕıtulo se presentan los detalles de la optimización
de cada modo, basado en la metodoloǵıa resumida en la Sección 4.4. Este proceso
permitirá definir las variables ópticas (ángulo del monocromador 2 θM , colimaciones y
mosaicidad del monocromador), también el plano y corte del cristal monocromador.
Luego, hacia el final del caṕıtulo, se resumen los parámetros instrumentales optimizados
y se evalúa la performance de otras reflexiones accesibles en los monocromadores.
8.1. Alta Intensidad
Este modo de operación presenta un proceso de optimización más simple que el
resto. Esto se debe a las particularidades de los monocromadores y filtros de Grafito
piroĺıtico. Por un lado, estos monocromadores presentan una alta reflectividad, pero
tienen como caracteŕıstica que el haz dispersado se encuentra muy contaminado por
la reflexión de orden superior. En algunas aplicaciones esto se puede aprovechar y en
otras, resulta inaceptable. Para este último caso, y como se mencionó previamente, se
incluirá un filtro opcional de Grafito piroĺıtico de 6 cm de espesor.
Un buen filtro contará con una alta transmisión para la reflexión de primer orden
(λ) y baja para el segundo orden (λ/2). Como se puede ver en la gráfica de transmi-
sión presentada en el Apéndice E, utilizando λ = 2,4 Å se obtiene el comportamiento
deseado. Esta longitud de onda corresponde a un ángulo 2 θM de 42
◦ para la reflexión
(0, 0, 2). Por otro lado, el método de fabricación del grafito piroĺıtico genera cristales
con los planos cristalinos (0, 0, l) perpendiculares a la superficie, definiendo aśı un corte
natural del cristal.
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La longitud de onda definida por el filtro y el uso de las reflexiones (0, 0, l) definen
una sola configuración a evaluar, mientras que el ángulo de corte del cristal preesta-
blecido elimina la necesidad de optimizar este parámetro. Esto reduce el problema a la
aplicación de la rutina de optimización para 2 θM = 42
◦. Luego se iteran los paráme-
tros ópticos para llegar a la resolución instrumental promedio requerida y se modela la
configuración en McStas para evaluar el flujo en muestra.
En la Tabla 8.1 se presentan los indicadores de performance en contraste con la
configuración preliminar y los requerimientos. Por otro lado, en las Figuras 8.1 y 8.2
se pueden observar las curvas de FWHM 2 θ y resolución instrumental.
Configuración
Flujo
[n / cm2 seg]
Resolución promedio
15◦ < 2 θS < 160
◦

















2,4 y 1,2 Å
) 10× 10−3
Tabla 8.1: Performance de la configuración de alta intensidad.
Cabe aclarar que la configuración preliminar posee una resolución instrumental
promedio menor al requerimiento. Si bien esto no es algo negativo, en la optimización
se decide llevar este indicador al valor establecido como requerimiento, con la finalidad
de obtener el mayor flujo en muestra posible.
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Figura 8.1: FWHM 2 θ para el modo de alta intensidad.
Las ĺıneas corresponden a la teoŕıa de Caglioti.














Figura 8.2: Resolución para el modo de alta intensidad.
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8.2. Media Resolución
A diferencia del caso anterior, este modo de operación cuenta con más parámetros
libres que entran en juego en la optimización. En primer lugar, cabe destacar el efecto
que tiene la eficiencia de la fuente [4] y el sistema de detección [79] (Figura 8.3).



















Figura 8.3: Eficiencia de la fuente (con el filtro de zafiro) y del detector.
Se puede apreciar que la longitud de onda óptima para trabajar, en cuanto a in-
tensidad, es ∼ 2 Å. Desde el punto de vista cristalográfico, este valor de λ resulta muy
grande. Recordando la Ecuación 3.1 de Bragg se puede ver que el uso de una longitud
de onda mayor reduce el rango de distancias interplanares dhkl accesibles, limitando la
información accesible de la estructura de la muestra.
Por otro lado, utilizar una longitud de onda baja (∼ 1,3 Å) reduce mucho la eficien-
cia del instrumento desde el punto de vista de la intensidad. Tomando esto en cuenta,
se decidió optimizar este modo para trabajar con λ = 1,54 Å. La selección de esta
longitud de onda también permite compatibilizar las mediciones con la mayoŕıa de las
bases de datos de materiales y con la longitud de onda estándar en equipos de Rayos
X que utilizan la radiación de Cobre Kα 1.
Se evaluaron más de 15 reflexiones utilizadas comúnmente en difractómetros de
neutrones con monocromador de Germanio. Parte de los casos analizados se descartaron
porque requieren un ángulo 2 θM no accesible por ANDES (35
◦ < 2 θM < 110
◦). Por
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otro lado, las reflexiones con parámetros h y k pares también se descartaron por contar
con una contaminación del primer armónico del orden de ∼ 10 % a ∼ 20 %. Aśı, los
planos posibles a utilizar resultan (3, 1, 1), (5, 1, 1) y (1, 3, 3).
A partir de los ángulos θM de cada configuración para λ = 1,54 Å, se continua con
el proceso de optimización según se describió en la Sección 4.4. Luego, con los modelos
de Sears (Apéndice B) se evalúan los ángulos de corte en busca de la geometŕıa con
mejor reflectividad (Figura 8.4).
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Figura 8.4: Reflectividad del monocromador de Germanio para λ = 1,54 Å.
Por último, se modela cada configuración con el código McStas para contrastar
su desempeño. En las Figuras 8.5 y 8.6 se pueden observar las curvas de FWHM 2 θ
y resolución instrumental. Por otro lado, en la Tabla 8.2 se presentan los indicadores
de performance en contraste con la configuración preliminar y los requerimientos. En
base a los resultados obtenidos se selecciona la configuración de Ge (3, 1, 1) (reflexión
simétrica).
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Figura 8.5: FWHM 2 θ para el modo de media resolución.
Las ĺıneas corresponden a la teoŕıa de Caglioti.


















Figura 8.6: Resolución para el modo de media resolución.
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Reflexión
Flujo
[n / cm2 seg]
Resolución promedio
15◦ < 2 θS < 160
◦
Requerimiento 0,5× 107 5,5× 10−3
Preliminar Ge (5, 1, 1) 1,1± 0,1× 107 7,1× 10−3
Ge (3, 1, 1) 2,6± 0,1× 107 5,5× 10−3
Ge (5, 1, 1) 0,51± 0,03× 107 5,5× 10−3
Ge (1, 3, 3) 1,0± 0,1× 107 5,5× 10−3
Tabla 8.2: Performance de las posibles configuraciones de media resolución.
8.3. Alta Resolución
Las configuraciones de alta resolución poseen una geometŕıa muy particular y di-
ferente a los instrumentos de media resolución y alta intensidad. Esto se debe, princi-
palmente, al uso de un gran ángulo θM para obtener el mı́nimo FWHM 2 θ en la región
de mayor densidad de picos (ver Sección 4.2). También se suelen evitar longitudes de
onda grandes, lo que permite obtener difractogramas con una mayor cantidad de picos
y por ende más información.
Otra diferencia importante se da en el emplazamiento del equipo. Los instrumentos
de alta resolución buscan minimizar la radiación de fondo y por ende se encuentran
instalados sobre gúıas de neutrones en un hall de haces, alejados del núcleo del reactor.
Los instrumentos de alta intensidad, en cambio, se instalan sobre la pared del reactor
para obtener el haz más intenso posible.
En el caso particular de ANDES, producto de su ubicación en el hall del reactor,
se contará con una restricción geométrica que impone una limitación al ángulo θM
máximo accesible (35◦ < 2 θM < 110
◦), ver Sección 7.3. Por otro lado, y dado que
el monocromador de Germanio es compartido por las configuraciones de alta y media
resolución, el valor de la mosaicidad β optimizado en la configuración anterior fija otra
de las variables (β = 19,1′). Tomando todo esto en cuenta, el proceso de optimización
consistió en la búsqueda de la mejor configuración posible con la mosaicidad preesta-
blecida, que haga provecho del máximo ángulo θM posible o utilice la misma longitud
de onda que la configuración propuesta.
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En vistas de esto, se analizaron más de 15 reflexiones para cada caso. Se descartaron
las reflexiones pares (para evitar contaminación de orden superior), aquellas que caen
fuera del rango angular de θM accesible (35
◦ < 2 θM < 110
◦) y aquellas longitud de
onda fuera del rango 1 Å < λ < 1,6 Å. Luego se descartaron aquellas que no cumplen
con la condición de reflexión de Bragg en compresión (ver Apéndice B).
Se obtienen 4 configuraciones posibles, con las cuales se continua con el proceso
de optimización según se describió en la Sección 4.4. Por último, se modeló cada caso
con el código McStas para contrastar su desempeño. En la Tabla 8.3 se presentan los
indicadores de performance y en las Figuras 8.7 y 8.8 se pueden observar las curvas de
FWHM 2 θ y resolución instrumental. En base a los resultados obtenidos se selecciona
la configuración de Ge (5, 1, 1).




[n / cm2 seg]
Resolución promedio
15◦ < 2 θS < 160
◦
Requerimiento 1× 106 1,3× 10−3
Preliminar
Ge (5, 3, 3)
110◦ 1,41 4,3± 0,4× 106 2,8× 10−3
Ge (7, 1, 1) 110◦ 1,30 0,9± 0,1× 106 2,6× 10−3
Ge (7, 3, 3) 110◦ 1,13 0,3± 0,1× 106 2,6× 10−3
Ge (5, 3, 3) 110◦ 1,41 1,1± 0,2× 106 2,6× 10−3
Ge (5, 1, 1) 80,7◦ 1,41 3,0± 0,3× 106 2,3× 10−3
Tabla 8.3: Performance de las posibles configuraciones de alta resolución.
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Ge (7,1,1) 2θM = 110
◦
Ge (7,3,3) 2θM = 110
◦
Ge (5,3,3) 2θM = 110
◦
Ge (5,1,1) 2θM = 80.7
◦
Figura 8.7: FWHM 2 θ para el modo de alta resolución.
Las ĺıneas corresponden a la teoŕıa de Caglioti.













Ge (7,1,1) 2θM = 110
◦
Ge (7,3,3) 2θM = 110
◦
Ge (5,3,3) 2θM = 110
◦
Ge (5,1,1) 2θM = 80.7
◦
Requerimiento
Figura 8.8: Resolución para el modo de alta resolución.
90 Optimización de ANDES
8.4. Configuraciones optimizadas
En la Tabla 8.4 se presentan los parámetros ópticos resultantes del proceso de
optimización, para los 3 modos analizados. Por otro lado, en la Tabla 8.5 se muestran los
indicadores de performance para las reflexiones óptimas y también para otra reflexiones









LMS [mm] 2100 2100 2100
LSD [mm] 1100 1100 1100
Monocromador Ge (3, 1, 1) PG









λ [Å] 1,54 1,41 2,4
2 θS 15







∆d/d promedio 5,5× 10−3 2,3× 10−3 10× 10−3
Tabla 8.4: Parámetros ópticos de las configuraciones optimizadas.
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[n / cm2 seg]
Resolución promedio
15◦ < 2 θS < 160
◦




Ge (3, 1, 1) 42◦ 1,22 3,5± 0,1× 107 10× 10−3
Ge (3, 1, 1) 53,66◦ 1,54 2,6± 0,1× 107 5,5× 10−3
Ge (5, 1, 1) 53,66◦ 0,98 7,5± 0,3× 106 5,5× 10−3
Ge (5, 1, 1) 80,7◦ 1,41 3,0± 0,3× 106 2,3× 10−3
Ge (3, 1, 1) 80,7◦ 2,21 2,9± 0,2× 106 2,3× 10−3
Tabla 8.5: Performance de las configuraciones especificadas en la Tabla 8.4.
En las Figuras 8.9, 8.10, 8.11 se presenta una comparación de los tres modos de
ANDES con otros instrumentos de referencia.




































Figura 8.9: Comparación de la resolución y el flujo en muestra para el modo
de alta intensidad. Se presenta el flujo de ANDES con y sin filtro de PG.
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Figura 8.10: Comparación de la resolución y el flujo en
muestra para el modo de media resolución.




































Figura 8.11: Comparación de la resolución y el flujo en
muestra para el modo de alta resolución.
Caṕıtulo 9
Estudio de bateŕıas ión-Litio
“I am somewhat exhausted; I wonder how a battery feels when it pours
electricity into a non-conductor?”
— Arthur Conan Doyle
9.1. Introducción
Actualmente nos encontramos en una carrera para reducir la utilización de fuentes
energéticas dependientes de los hidrocarburos. La búsqueda de alternativas que reduz-
can la emisión de CO2 resulta uno de los retos tecnológicos mas importantes de la
actualidad.
Las enerǵıas renovables se postulan como una respuesta a esta demanda mundial
pero, previa implementación a gran escala, se deben resolver inconvenientes tecnológicos
inherentes a la intermitencia de estas fuentes. Esta condición lleva a considerar el
desarrollo de nuevos sistemas capaces de almacenar la enerǵıa, para luego ser entregada
en los momentos de mayor demanda [80].
Una alternativa muy viable resultan los sistemas de almacenamiento basados en
bancos de bateŕıas de Litio. Esta tecnoloǵıa se encuentra muy difundida en la industria
de la electrónica de consumo, pero aún se deben resolver muchos interrogantes antes
de desarrollar sistemas de almacenamiento masivo. Entre los principales parámetros a
estudiar se encuentran la vida útil, la seguridad, los rangos de temperatura de operación
estable, el incremento de la densidad de potencia, la fatiga del sistema, la distribución
homogénea de la corriente, etc..
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Para lograr un mejor entendimiento de los procesos y el diseño interno de estos
dispositivos, resulta fundamental llevar a cabo mediciones en condiciones in situ e in
operando. En este marco, la aplicación de técnicas neutrónicas resulta de gran im-
portancia. La posibilidad de realizar mediciones no destructivas en el interior de una
bateŕıa y en condiciones de operación, resulta una gran ventaja respecto a otras técni-
cas. Sumado a esto, también se debe destacar la posibilidad de estudiar elementos
livianos como el Litio, Carbono y Ox́ıgeno.
Algunos campos de estudio vitales para el desarrollo de mejores bateŕıas son:
Estudio de la evolución de la estructura cristalina y el desplazamiento del ion
Litio en función del estado de carga (SOC - state of charge) y en función de la
fatiga (SOH - state of health) [81].
Estudios con resolución temporal. En la Figura 9.1 se puede ver la variación en
la intensidad de dos reflexiones medidas por difracción de neutrones (producto
del cambio de concentración del Litio), durante el proceso de carga y descarga
[82].
Figura 9.1: Intensidades de la reflexión (0, 0, 1) del LiC6 y la (0, 0, 2)
del LiC12 en función del ciclo de carga y descarga.
Efectos en la performance de parámetros como calentamiento, oxidación de ma-
teriales, evaporación y humedad del electrolito, estado y tipo de interfase sólido-
electrolito, geometŕıa y configuración de los electrodos.
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Estudios con resolución espacial que permitan analizar las inhomogeneidades que
afectan la performance, el ciclado y la seguridad [83]. En la Figura 9.2 se puede
observar el esquema de medición y la concentración x en LixC6 para una bateŕıa
del tipo 18650, medido en el instrumento Stres-Spec (modelo de referencia de
ANDES ) [84].
A B C
Figura 9.2: En A y B se muestran el plano y regiones de medición.
En C se representan los resultados ya procesados.
9.2. Configuraciones instrumentales
Las mediciones mencionadas en la Sección 9.1 se realizan tanto en difractómetros
de alta intensidad como en difractómetros de alta resolución, dependiendo del tipo de
experimento a realizar. Se debe tener en cuentan que, en general, los estudios in situ e
in operando pueden realizarse sobre rangos angulares acotados, que incluyan las refle-
xiones de interés. El instrumento ANDES permitirá realizar este tipo de mediciones,
aprovechando el modo de alta intensidad.
La creciente demanda y la obvia importancia del sector energético llevó al Heinz
Maier Leibnitz Zentrum (Alemania) a desarrollar un instrumento espećıfico para el es-
tudio de materiales y componentes vinculados con la ciencia y tecnoloǵıa de materiales
aplicada al sector energético.
El instrumento ErwiN (Energy Research WIth Neutrons) contará con un modo de
media resolución y otro de mayor intensidad, con la capacidad de efectuar mediciones in
situ e in operando. En particular, el instrumento se encuentra pensado para el estudio
de bateŕıas de Litio, pero la hidrogenación de materiales almacenadores de Hidrógeno
es otra aplicación de gran interés.
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ErwiN comenzó el proceso de licenciamiento en 2017 y se espera que entre en
operación para mediado de 2019. Su diseño se basa en dos instrumentos de clase mundial
como lo son los difractómetros de alta intensidad D20 [85] y Wombat [86]. En la Tabla
9.1 se puede ver un resumen de las tres configuraciones principales del instrumento y





[n / cm2 seg]
Ge (5, 1, 1) 90◦ 1,54 1,1× 107
Cu (4, 2, 2) 70◦ 0,85 1,7× 107
PG (0, 0, 2) 50◦ 2,87 3,0× 107
Tabla 9.1: Configuraciones principales del instrumento ErwiN.





















2 θM = 50
◦
2 θM = 70
◦
2 θM = 90
◦
Figura 9.3: Curvas de resolución angular para el instrumento ErwiN.
A modo de ejemplo, se modeló un caso que permita contrastar la performance de
ANDES con la de ErwiN. Se optó por el estudio de la dinámica del Litio (Figura
9.1), donde se analiza la concentración de Litio en el ánodo de grafito para diferentes
condiciones de operación.
9.2 Configuraciones instrumentales 97
La experiencia consiste en evaluar las intensidades de los picos (0, 0, 1) y (0, 0, 2)
del LiC6 y LiC12 respectivamente, y a partir de esto encontrar la concentración x
del Grafito liteado LixC6 [87]. Para llevar a cabo esta medición, se debe obtener una
resolución instrumental que permita identificar los dos picos claramente.
Con el fin de poner esto a prueba, se modela la configuración de ErwiN (en base
a la geometŕıa de ANDES ) y se contrasta con la configuración de alta intensidad de
ANDES calculada en la Sección 8.1. En la Tabla 9.2 se pueden observar los detalles
de performance de ambas configuraciones, y en la Figura 9.4 se presentan los picos de








]‡ 2,6× 107 3,6× 107
LiC12 LiC6 LiC12 LiC6
2 θS 49,46
◦ 46,98◦ 41,14◦ 39,11◦
dhkl [Å] 3,429 3,559 3,429 3,559
∆d [×10−2] 2,05 2,44 3,43 3,37
∆d/d [×10−3] 5,99 6,79 9,99 9,37
Intensidad
integrada [U.A.]
4,87 5,22 12,08 15,08
∆X [×10−3]† 4,49 5,18 4,98 4,43
∆X Avg [×10−3] 4,83 4,71
Tabla 9.2: Parámetros de performance para el caso de estudio de baterias de Litio.
‡ Con filtro de 6 cm de grafito. † ∆X = 1,05 ∆d
√
2 ln 2 I0,45 donde ∆X es la incertidumbre en la
posición del pico e I es la intensidad integrada [88].
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Figura 9.4: Picos de difracción para ANDES con la configuración
de alta intensidad y con la configuración de ErwiN.
Evaluando estos resultados se puede observar que, a pesar de obtener picos más
anchos con ANDES, se logra resolver sin inconvenientes los picos de interés. Además,
dado el mayor flujo en muestra, se logra una mejora de ∼ 3 % en la determinación de
la posición del pico y un incremento de ∼ 2,45 veces en la intensidad integrada del pico




El laboratorio LAHN en el reactor RA-10, actualmente en construcción en el Centro
Atómico Ezeiza, estará provisto con el difractómetro multipropósito ANDES. El instru-
mento permitirá realizar un amplio abanico de técnicas anaĺıticas, entre ellas están la
medición de la textura cristalográfica y densidad de dislocaciones en muestras sólidas,
el estudio de muestras in situ, la medición de tensiones residuales y la identificación,
cuantificación y resolución de estructuras cristalinas.
El proceso de diseño se inició analizando las técnicas anaĺıticas a aplicar y sus
requerimientos instrumentales. A partir de un proceso de recopilación de información
de otras instalaciones de neutrones y a un estudio preliminar de la óptica neutrónica,
se propusieron tres configuraciones instrumentales iniciales (alta intensidad, media y
alta resolución).
Como parte del proceso de optimización, se desarrolló una metodoloǵıa de diseño
basada en modelos anaĺıticos previos. Esta nueva propuesta permite tomar en cuenta
efectos que contemplen la reflectividad del cristal monocromador, la eficiencia de la
fuente y del detector.
La evaluación de performance incluyó la implementación del código McStas y un
conjunto de herramientas desarrolladas para el análisis de los resultados simulados. Este
proceso implicó la validación del código con modelos anaĺıticos de óptica neutrónica y
con mediciones publicadas del instrumento de referencia Stress-Spec.
Los resultados arrojados por McStas confirman que los modos de alta intensidad
y media resolución cumplen los requerimientos planteados. El modo de alta resolución
es el caso más comprometido, dado que solo se cumple con el flujo en muestra. El
requerimiento de resolución instrumental para este modo resulta demasiado estricto si
tomamos en consideración el rango angular acotado de 2 θM accesible por ANDES y
una configuración de monocromador impuesta por el modo de media resolución. Sin
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embargo, esto no representa un mayor conflicto ya que se prevé la instalación de otro
difractómetro en el edificio de gúıas del LAHN, destinado espećıficamente a mediciones
de alta resolución.
El caso de interés cient́ıfico planteado, estudio de las bateŕıas de Litio, es un ejemplo
concreto que permite comparar la performance de ANDES con la configuración de
ErwiN, instrumento optimizado para este tipo de aplicaciones. Utilizando el modo de
alta intensidad de ANDES, se obtuvo una mejora de ∼ 3 % en la determinación de la
posición del pico y un incremento de ∼ 2,45 veces en la intensidad integrada del pico.
Como resultado de la metodoloǵıa desarrollada e implementada en la optimización
de ANDES, se obtiene el diseño de un difractómetro con una configuración modular,
capaz de desarrollar una variedad de técnicas de difracción con performance comparable
a otros instrumentos instalados en laboratorios reconocidos.
Finalmente, se puede tomar este trabajo como un punto de partida y gúıa en el
proceso de desarrollo y optimización de un instrumento de difracción de neutrones.
Apéndice A
Relevamiento de difractómetros
Aqúı se presenta un resumen de las caracteŕısticas básicas de diversos difractómetros
de neutrones instalados en grandes laboratorios internacionales [9].
Instrumento
Difractómetros de polvo de media resolución
E6 MEREDIT
Reactor Ber-II LVR-15
Origen Berlin - HZB Rep. Checa - NPI
Monocromador PG (0, 0, 2) Si (3, 1, 1− 4, 2, 2)Cu (2, 2, 0)
2 θM 41
◦ 70◦
λ [Å ] 2,4 1,27− 1,46− 1,88
Detectores 2 PSD 3He 35 detectores 3He
2 θS 5
◦ − 140◦ 2◦ − 148◦
∆ d/d 1× 10−2
Flujo [n/cm2 seg] 5× 106
Tamaño del haz [mm2] 8× 30
Colimadores 15′ − 30′ 10′
Tabla A.1: Caracteŕısticas de los difractómetros de neutrones investigados parte I.
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El análisis de reflectividad está basado en la teoŕıa de Sears, a continuación se
presentan las ecuaciones que describen su modelo [45] [46].
R =
b
r coth (r) + p
r =
√











Donde R es la reflectividad, µ es el coeficiente de atenuación, σ el de reflexión, d
es el espesor del cristal, ξ es el factor de Frankuchen, ϕ es el ángulo de incidencia del
haz respecto de la superficie del cristal y ϕ′ es el ángulo de salida del haz respecto a la
superficie del cristal (ver Figura B.1).
En el caso de un monocromador, resulta de interés estudiar las reflexiones de Bragg
con geometŕıa simétrica y de compresión, ver Figura B.2. En estos casos se tiene la
condición 0 < α < θ < 90◦ y aśı ϕ = θ + α y ϕ′ = θ − α, donde θ es el ángulo de
scattering, α es el ángulo entre el plano de difracción y la superficie del cristal (ver
Figura B.1).
Figura B.1: Condición de difracción de Bragg.
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Figura B.2: Diferentes geometŕıas para la condición de difracción de Bragg.




















σ = QD (∆) =
λ3 | Fhkl |2






Donde V0 es el volumen de la celda unidad, σc es la sección eficaz de scattering
coherente, σi es la sección eficaz de scattering incoherente, σa(λ0) es la sección eficaz de
absorción para la longitud de onda λ0, Whkl es el factor de Debye - Waller (ver Apéndice
C), η es el ancho de la distribución de orientaciones del cristal
(





es el factor de estructura (ver Apéndice C) y ∆ es el ángulo respecto de la normal del
plano cristalino. En la Figura B.3 se puede observar un ejemplo de los valores de σ y
µ para un cristal de Silicio (1, 1, 1).
En el caso de un cristal monocromador, resulta útil analizar el valor de la reflecti-
vidad máxima Rmax. En la Figura B.4 se tiene Rmax para el cristal de Silicio (1, 1, 1)
presentado en la Figura B.3. La reflectividad máxima se da cuando ∆ = 0, de esta
forma σ resulta:
σ (∆ = 0) =
λ3 | Fhkl |2




























Figura B.3: Coeficientes de atenuación y reflexión para un cristal de Si (1, 1, 1).















Figura B.4: Reflectividad máxima de un cristal de Si (1, 1, 1).
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Otro parámetro esencial vinculado a la performance del monocromador es G, la
ganancia de Frankuchen. Este coeficiente representa cuanto se ve modificado el flujo
por efecto de utilizar una reflexión no simétrica (α 6= 0). Para geometŕıas de compresión
G > 1, en casos simétricos (α = 0) G = 1 y para expansión G < 1.
G = ξ
R
R (α = 0)
Para evaluar la reflectividad total, es decir, que se tome en cuenta la ganancia/pérdi-
da por compresión/expansión del haz, se debe afectar Rmax por G. Este parámetro es
el que se requiere como dato de entrada para el componente Monochromator curved
utilizado en el código McStas para modelar los monocromadores.
Apéndice C
Cálculo del factor de estructura de
una red tipo diamante
Tanto el Germanio como el Silicio poseen estructura tipo diamante y pertenecen
al Grupo espacial Fd3̄m (Nro. 227 ). Esto quiere decir que su estructura está formada

















Donde bj es la longitud de scattering del átomo j, Whkl es el factor de Debye -
Waller, h, k, l son los indices de Miller y xj, yj, zj son las coordenadas del átomo j.
Remplazando y tomando en cuenta la posición de ambas redes obtenemos:
Fhkl = b e
−Whkl
[
e2πi 0 + e2πi (
h+k
2 ) + e2πi (
h+l




+ . . .




4 ) + e2πi (
3h+3k+l
4 ) + e2πi (
3h+k+3l




Fhkl = b e
−Whkl
[
1 + eπi (h+k) + eπi (h+l) + eπi (k+l)
]
+ . . .




1 + eπi (h+k) + eπi (h+l) + eπi (k+l)
]
Fhkl = b e
−Whkl
[




1 + eπi (h+k) + eπi (h+l) + eπi (k+l)
]





1 + (−1)h+k + (−1)h+l + (−1)k+l
]
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Donde u0 es el Root Mean Square del desplazamiento del átomo en dirección per-
pendicular al plano de Bragg y se encuentra tabulado para los materiales comúnmente
utilizados en monocromadores [46]. Para el caso particular de la reflexión 511 obtene-
mos:





1 + (−1)6 + (−1)6 + (−1)2
]
F511 = 4 b e
−W511 [1− i]
Para la reflexión 311 obtenemos:





1 + (−1)4 + (−1)4 + (−1)2
]
F311 = 4 b e
−W311 [1 + i]
Al evaluar los módulos se obtiene:
| F511 |= 4
√
2 b e−W511




Cálculo de atenuación del haz de
neutrones
Para el cálculo de la atenuación del haz de neutrones (λ = 1,5 Å) en un metro de
aire se debe aplicar el siguiente procedimiento:
I
I0











= 0,2544× 1020 cm−3
σ(λ) = 0,78× (2σN) + 0,22× (2σO) = 40,48 barns = 20,48× 10−24 cm2




−4 cm−1×100 cm ≈ 0,95
La atenuación del haz para una condición de temperatura y presión ambiente es de




Filtro de grafito piroĺıtico
En la Figura E.1 se presenta el coeficiente de transmisión para el filtro de grafito
piroĺıtico utilizado en Stress - Spec (datos corteśıa de los instrument scientist). Para
obtener la transmisión (Tr) con un espesor (t) diferente, se debe despejar la sección





= − ln Tr4 cm
4 cm
Tr = e−ΣT t
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de neutrones multipropósito para el reactor ra-10”. Informe técnico CNEA, IN-
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[70] Šaroun, J., Kornmeier, J. R., Hofmann, M., Mikula, P., and Vrána, M., 2013.
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